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A radioterapia de intensidade modulada (IMRT, do ingleˆs intensity modulated radiotherapy)
proporciona distribuic¸o˜es de dose bastante complexas, com regio˜es de alto gradiente de dose.
Essa complexidade representa um desafio maior no controle de qualidade (CQ) quando se
compara a IMRT com a radioterapia convencional. O objetivo do presente trabalho foi
desenvolver e avaliar um sistema de ca´lculo de dose independente, chamado SCI, para o
controle de qualidade da IMRT do tipo jaws-only . O software desenvolvido utiliza um algo-
ritmo de ca´lculo de dose baseado em correc¸o˜es realizadas no fator de calibrac¸a˜o do acelerador
linear, por meio de fatores tabelados, derivados de medic¸o˜es e calculados a partir de simples
modelagem. Os pro´prios dados gerados no comissionamento sa˜o usados para alimentar o
algoritmo. Os ca´lculos sa˜o realizados em um plano de um fantoma retangular. Para validar
o SCI, comparac¸o˜es entre as previso˜es dosime´tricas do sistema e outras refereˆncias foram
realizadas. Foram comparados: doses pontuais no centro de campos assime´tricos medidos
com caˆmara de ionizac¸a˜o; perfis de campos medidos com filme radiocroˆmico e com caˆmara
de ionizac¸a˜o; distribuic¸o˜es planares de dose de cinco casos de caˆncer de pro´stata e cinco de
cabec¸a e pescoc¸o medidas com um arranjo bidimensional de caˆmaras de ionizac¸a˜o e calcula-
das pelo sistema de planejamento de tratamento (SPT). A avaliac¸a˜o foi realizada utilizando
diferenc¸as percentuais de dose, a menor diferenc¸a de posic¸a˜o em que se encontra o mesmo
valor de dose (DTA, do ingleˆs distance to agreement) e a avaliac¸a˜o gama com crite´rios: (i)
diferenc¸a ma´xima de dose de 3%, DTA de 3 mm; (ii) diferenc¸a ma´xima de dose 5%, DTA
de 3 mm; e (iii) diferenc¸a ma´xima de dose 5%, DTA de 5 mm. As diferenc¸as encontradas
nas comparac¸o˜es entre as doses obtidas no centro de campos assime´tricos foram menores do
que 2,5%. As diferenc¸as nos perfis dos campos quadrados menores do que 30x30 cm2 fo-
ram menores do que 2% ou 2 mm. Os campos menores, medidos com filme, apresentaram
diferenc¸as mais considera´veis (DTAs de ate´ 5 mm foram observadas). Esse resultado ja´
era esperado devido a` maior resoluc¸a˜o espacial do filme quando comparada a` da caˆmara
de ionizac¸a˜o (volume sens´ıvel de 0,125 cc). As avaliac¸o˜es gama usando tanto as medic¸o˜es
quanto o SPT como refereˆncia sugerem que o SCI representa bem a distribuic¸a˜o de dose
real segundo o crite´rio de 5% de diferenc¸a ma´xima de dose e 5 mm de DTA, uma vez que
a me´dia de pontos aprovados foi superior a 96,5% (p < 0, 001) em todos os casos quando
esse crite´rio foi utilizado. O sistema tambe´m apresenta um boa representac¸a˜o segundo o
crite´rio de 5% de diferenc¸a ma´xima de dose e 3 mm de DTA (me´dia de pontos aprovados
superior a 92,0%; p < 0, 01). As me´dias de pontos aprovados com esses dois crite´rios esta˜o,
portanto, de acordo com os valores tipicamente usados como refereˆncia por profissionais da
a´rea de radioterapia. Desta forma, o sistema desenvolvido no presente trabalho esta´ pronto
para ser utilizado para o CQ de IMRT do tipo jaws-only sem custo adicional em relac¸a˜o
aos equipamentos ja´ utilizados, reduzindo o fluxo de trabalho comparado a me´todos mais
tradicionais e sem ocupac¸a˜o adicional da ma´quina de tratamento.
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Abstract
Intensity modulated radiation therapy (IMRT) provides complex dose distributions with
high dose gradient regions. This complexity is a major challenge for quality assurance
(QA), specially when comparing IMRT with conventional radiotherapy. In this research,
I propose, develop, and evaluate an independent dose calculation system for QA of Jaws-
Only IMRT (JOIMRT). The developed software uses a dose calculation algorithm based
on corrections performed over the linear accelerator (linac) calibration factor. In order to
perform this corrections I used tabulated factors derived from measurements and calcu-
lated from simple modeling. Also, I used the linac’s commissioning data as input to the
algorithm. The developed system then performs the main computations over a rectan-
gular phantom plan. To validate the proposed system, I compared the predictions of the
dosimetric system with references that are commonly used in the literature. Specifically,
I compared: point doses in the center of asymmetric field measured with an ionization
chamber; dose profiles measured with radiochromic film and an ionization chamber; pla-
nar dose distributions of five of prostate and five head and neck cases measured with a
two-dimensional array of ionization chambers and calculated by the treatment planning
system (TPS). The evaluation was performed using percentage dose differences, distance
to agreement (DTA) and gama evaluation with tree criterions: (i) maximum difference
dose of 3 % and 3 mm DTA, (ii) maximum difference dose of 5 % and 3 mm DTA, and
(iii) maximum difference dose of 5 % and 5 mm DTA. The differences in the comparisons
between the doses obtained in the center of asymmetric fields were smaller than 2.5 %.
Differences in the profiles of square fields up to 30x30 cm2 were smaller than 2 % or
2 mm. Smaller fields measured with film showed more significant differences (I measured
DTAs up to 5 mm). This result was expected because of the higher spatial resolution of
the film, as compared to the ionization chamber that provided the measurements used as
inputs to the calculation algorithm (sensitive volume of 0.125 cc). The point approval ra-
tings using both measurements and the TPS as a reference suggests that the independent
dose calculation system represents the actual dose distribution according to the criterion
of 5 % maximum dose difference and 5 mm DTA, since the average was approved points
above 96.5% (p < 0, 001) in all cases when this criterion was used. The system also fe-
atures a good representation according to the criterion of 5 % maximal dose difference
and 3 mm DTA (average of approved points above 92.0 %; p < 0.01). Therefore, the
average of approved points obtained with those two criteria satisfies the values typically
used as references by radiotherapy professionals. In this way, the system I developed is
ready to be used for the JOIMRT QA with no additional cost with respect to equipment
already used, reducing the workload compared to more traditional methods and without
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1 Introduc~ao
1.1 Contextualizac~ao e definic~ao do problema
A radioterapia e´ uma modalidade de tratamento utilizada principalmente em oncologia e
consiste no emprego de radiac¸a˜o ionizante com o objetivo de causar a morte das ce´lulas
neopla´sicas ou de impedir que essas ce´lulas se reproduzam. Objetiva, ainda, que, na
aplicac¸a˜o do tratamento, as ce´lulas sadias recebam a menor quantidade de dose de ra-
diac¸a˜o poss´ıvel [1]. Estima-se que 60% dos pacientes oncolo´gicos, em algum momento,
necessitem de radioterapia com diferentes intenc¸o˜es terapeˆuticas [2]. Dependendo do tipo
de doenc¸a e de seu esta´gio, pode-se realizar o tratamento com propo´sito de: cura; reduc¸a˜o
do volume do tumor; paliac¸a˜o, minimizando alguns sintomas; ou preventivo, para evitar
que ce´lulas neopla´sicas na˜o detectadas, mas possivelmente presentes, se reproduzam [3] .
Ainda e´ poss´ıvel realizar esse tipo de tratamento para suprimir a func¸a˜o de algum o´rga˜o,
como o ova´rio para castrac¸a˜o act´ınica. A radioterapia pode ser aplicada isoladamente ou
em conjunto com outra modalidade terapeˆutica, geralmente a quimioterapia e a cirurgia
[1].
No Brasil, a estimativa do INCA (Instituto Nacional do Caˆncer) e´ que, no ano de
2014, tenha havido 728580 novos casos de caˆncer [4]. Segundo a Sociedade Brasileira
de Radioterapia (SBRT), o de´ficit atual de ma´quinas de tratamento para um adequado
atendimento dos pacientes do sistema u´nico de sau´de esta´ em torno de 130 unidades
[5]. Ale´m disso, muitos servic¸os de radioterapia possuem uma defasagem tecnolo´gica em
relac¸a˜o ao que se pratica nos pa´ıses considerados desenvolvidos. A radioterapia moderna
utiliza ma´quinas de tratamento sofisticadas, capazes de entregar complexas distribuic¸o˜es
de dose ao paciente, por meio da te´cnica conhecida como radioterapia de intensidade
modulada (IMRT, do ingleˆs intensity modulated radiotherapy), e com grande precisa˜o,
com o aux´ılio de uma ferramenta conhecida como radioterapia guiada por imagem (IGRT,
do ingleˆs image guided radiotherapy) [2]. Apenas poucos equipamentos podem realizar
tratamentos com essa sofisticac¸a˜o no Brasil. Menos da metade dos equipamentos possuem
o dispositivo usualmente necessa´rio para realizar a IMRT e um nu´mero bem menor possui
as ferramentas usadas na IGRT. Para centros com restric¸o˜es orc¸amenta´rias, como muitos
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no pa´ıs, ha´ uma opc¸a˜o para realizar a IMRT sem os altos custos usualmente envolvidos
na aquisic¸a˜o dessa tecnologia, com um me´todo de IMRT conhecido como jaws-only .
Na radioterapia, o volume alvo a ser irradiado e´ determinado em uma imagem to-
mogra´fica, utilizando o sistema de planejamento de tratamento (SPT), um software com
o qual sa˜o feitos ca´lculos de dose de radiac¸a˜o absorvida pelo paciente e determinados
os paraˆmetros usados no tratamento [6]. Diferentes te´cnicas de tratamento podem ser
simuladas com esse sistema, que a partir de 2014 se tornou obrigato´rio nos servic¸os de
radioterapia do Brasil [7]. Na radioterapia convencional, os campos de radiac¸a˜o pos-
suem feixes de intensidade aproximadamente uniforme. A IMRT, como o nome sugere,
e´ uma te´cnica de tratamento que produz campos de radiac¸a˜o com intensidade modulada
do feixe. Com este tipo de te´cnica e´ poss´ıvel gerar complexas distribuic¸o˜es de dose, al-
tamente conformadas no alvo do tratamento, de forma a poupar mais os tecidos sadios
do que a radioterapia convencional. A modulac¸a˜o e´ realizada, na maioria dos centros
de radioterapia, com o aux´ılio dos colimadores multi-laˆminas (MLC, do ingleˆs multi leaf
colimators) por meio de mu´ltiplos segmentos de campos [8]. Os centros que na˜o pos-
suem o MLC teˆm a opc¸a˜o do uso de blocos compensadores, que sa˜o atenuadores inseridos
na sa´ıda do feixe de irradiac¸a˜o, para a modulac¸a˜o. Ainda que mais barata, essa opc¸a˜o
tem o custo dos blocos, geralmente confeccionados fora dos servic¸os de radioterapia por
fresas automatizadas [9]. Outra opc¸a˜o e´ o uso de um dispositivo presente em todos os
aceleradores lineares para modificar a intensidade do feixe, os colimadores secunda´rios
(jaws). Esta te´cnica e´ conhecida como radioterapia de intensidade modulada do tipo
jaws-only (JOIMRT, do ingleˆs Jaws-Only IMRT ) e utiliza mu´ltiplos campos retangula-
res em cada aˆngulo de entrada de feixe para criar padro˜es complexos de intensidade. A
viabilidade desse me´todo de entrega de dose ja´ foi demonstrada [10, 11].
Apesar da defasagem tecnolo´gica existente no pa´ıs, a IMRT esta´ se tornando cada
vez mais popular no Brasil. Devido a sua complexidade, o uso na rotina cl´ınica desta
te´cnica de tratamento requer extensivos testes de aceite, comissionamento e um programa
de controle de qualidade [12, 13, 14, 15]. Entretanto, na˜o ha´ consenso sobre quais testes
devem ser realizados [12, 14, 16, 17, 18, 19]. Questo˜es como a necessidade de controle
individual para cada paciente, de verificac¸a˜o da distribuic¸a˜o de dose para cada campo de
tratamento (ou o somato´rio dos campos) e se esta verificac¸a˜o deve ser realizada em um
u´nico plano (ou de forma tridimensional) ainda esta˜o em discussa˜o.
Possivelmente, o controle de qualidade de IMRT mais praticado e´ a comparac¸a˜o entre
as distribuic¸o˜es de dose medidas e as calculadas pelo SPT em um plano de um fantoma
de a´gua so´lida, por meio da avaliac¸a˜o do ı´ndice gama [20]. Essas distribuic¸o˜es de dose sa˜o
geradas com os campos de tratamento espec´ıficos de cada paciente. As medic¸o˜es podem
ser realizadas com filme dosime´trico. Outra opc¸a˜o e´ o uso de arranjos de detectores que,
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apesar de serem mais pra´ticos, possuem menor resoluc¸a˜o espacial podendo, portanto,
omitir o aparecimento de pontos quentes ou frios nas distribuic¸o˜es de dose.
A utilizac¸a˜o destes me´todos em alguns centros e´ custosa, uma vez que necessitam
de uma alta carga de trabalho, ale´m de ser necessa´rio o uso do acelerador linear para
a realizac¸a˜o das medic¸o˜es de dose. Geralmente, o tempo usado no equipamento para
realizac¸a˜o desse Controle de Qualidade (CQ) e´ equivalente ao tempo usado no tratamento
de um paciente. A substituic¸a˜o desta dosimetria por um me´todo computacional em um
sistema independente do SPT e´ uma poss´ıvel soluc¸a˜o para o CQ de IMRT [12].
Neste contexto, este trabalho propo˜e o desenvolvimento de um sistema de controle
de qualidade baseado em ca´lculos de dose independente do SPT a partir dos arquivos
DICOMRT dos planos de JOIMRT para validar a previsa˜o dosime´trica do SPT. E´ feita
ainda uma avaliac¸a˜o do sistema desenvolvido, com base na comparac¸a˜o entre as doses
calculadas e medic¸o˜es realizadas com diferentes detectores.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
O objetivo do presente trabalho e´ desenvolver e avaliar um sistema computacional para
o controle de qualidade de JOIMRT. Trata-se de um software que calcula, independente-
mente do SPT, a distribuic¸a˜o de dose em um plano de um fantoma homogeˆneo de a´gua
e que opera sobre os planos gerados no SPT.
1.2.2 Objetivos espec´ıficos
Para a implementac¸a˜o do sistema de ca´lculo de dose independente, chamado SCI, e´
utilizado um software livre para o desenvolvimento (Python). O sistema implementa um
me´todo de ca´lculo, baseado em fatores de correc¸a˜o, aplicado sobre os planos gerados pelo
sistema de planejamento a ser descrito. Para a implementac¸a˜o, testes e validac¸a˜o do SCI,
sa˜o considerados os seguintes objetivos espec´ıficos:
 elaborac¸a˜o do co´digo-fonte em Python para a aplicac¸a˜o do me´todo de ca´lculo;
 realizac¸a˜o de diversos planejamentos de tratamentos para posterior dosimetria e
avaliac¸a˜o dos ca´lculos de dose do SCI;
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 avaliar a exatida˜o do ca´lculo de dose absoluta no centro de campos assime´tricos por
meio da comparac¸a˜o com doses medidas com caˆmara de ionizac¸a˜o;
 avaliar perfis calculados de dose, obtidos com colimadores em posic¸o˜es negativas e
com campos pequenos (menores do que 9 cm2) por meio da comparac¸a˜o com perfis
medidos com filme radiocroˆmico;
 avaliar o ı´ndice de pontos aprovados de 10 planos de JOIMRT utilizando diferentes
crite´rios para avaliac¸a˜o gama;
A avaliac¸a˜o do SCI tem o propo´sito de verificar qual a sua confiabilidade para validar
os ca´lculos do SPT em planejamentos de JOIMRT, tendo em vista comparac¸o˜es com
as doses reais representadas por valores obtidos por dosimetria direta. Esta avaliac¸a˜o
permite determinar se os ca´lculos do SCI representam a distribuic¸a˜o de dose real de
forma satisfato´ria para sua utilizac¸a˜o na rotina cl´ınica do servic¸o de radioterapia.
1.3 Justificativa
O uso de um sistema independente de ca´lculo para CQ de IMRT pode ser suficientemente
preciso para detectar poss´ıveis problemas dosime´tricos gerados pelo SPT e que na˜o seriam
poss´ıveis de se constatar por meio do (popular) uso de arranjos de detectores (devido a`
baixa resoluc¸a˜o espacial). Este me´todo associado a um ja´ necessa´rio programa de CQ
do acelerador linear pode ser adequado para garantir a seguranc¸a em tratamentos de
intensidade modulada, uma vez que o ca´lculo do SPT e a entrega de dose estariam sendo
testados. Ale´m de poupar tempo de trabalho e na˜o ocupar a ma´quina de tratamento,
o ca´lculo de distribuic¸a˜o de dose em substituic¸a˜o a` medic¸a˜o, como proposto no presente
trabalho, e´ de fa´cil implementac¸a˜o computacional. Nos locais em que ha´ uma alta de-
manda por radioterapia, o tempo poupado com a na˜o utilizac¸a˜o do acelerador linear para
o CQ de IMRT pode ser relevante, pois possibilita o tratamento de mais pacientes.
1.4 Estrutura da dissertac¸a˜o
O restante da dissertac¸a˜o esta´ organizada da seguinte forma. O Cap´ıtulo 2 aborda as-
suntos relacionados a radioterapia tridimensional conformacional (3DCRT, do ingleˆs 3D
conformal radiotherapy) e a radioterapia de intensidade modulada (IMRT, do ingleˆs inten-
sity modulated radiotherapy) . O objetivo da radioterapia e o conceito de dose absorvida
sa˜o apresentados na primeira sessa˜o. As subsesso˜es subsequentes introduzem a ma´quina
mais usada na radioterapia, o acelerador linear, e as etapas necessa´rias para a execuc¸a˜o de
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um tratamento com a te´cnica tridimensional conformacional. As sesso˜es seguintes tratam
da IMRT e do controle de qualidade desta te´cnica de tratamento, ale´m dos algoritmos
usados no ca´lculo de dose. E´ dada maior eˆnfase no me´todo de ca´lculo usado no presente
trabalho (baseado em fatores de correc¸a˜o).
O Cap´ıtulo 3 apresenta como foi desenvolvido o sistema de ca´lculo independente (SCI)
e foram realizados os testes para sua validac¸a˜o. Neste cap´ıtulo, a forma como foram
avaliados os dados obtidos nos testes tambe´m esta´ descrita. O Cap´ıtulo 4 apresenta os
resultados dos testes realizados e algumas interpretac¸o˜es desses resultados e, por fim, o





A radioterapia e´ uma opc¸a˜o terapeˆutica utilizada basicamente em oncologia. Consiste no
emprego de radiac¸a˜o ionizante para que as ce´lulas neopla´sicas deixem de se reproduzir
ou para que haja a morte celular. Ao irradiar o alvo do tratamento, inevitavelmente,
ce´lulas sadias tambe´m sa˜o irradiadas, podendo gerar algum tipo de toxicidade. Portanto,
o objetivo da radioterapia e´ levar a dose de radiac¸a˜o prescrita ao alvo do tratamento e
poupar ao ma´ximo os tecidos sadios.
Na radioterapia, dose de radiac¸a˜o ou dose radiotera´pica ou apenas dose se refere a
uma grandeza radiolo´gica chamada Dose Absorvida. Ela representa a energia absorvida
por unidade de massa e sua unidade no sistema internacional e´ o gray (1Gy = 1J/Kg).





onde dE¯ e´ a energia me´dia depositada por radiac¸a˜o ionizante na mate´ria de massa dm
[8]. Essa grandeza esta´ relacionada com o efeito biolo´gico da radiac¸a˜o e por isso e´ usada
nas prescric¸o˜es dos tratamentos. A dose prescrita depende do tipo e esta´gio da doenc¸a,
ale´m de outros poss´ıveis tratamentos que possam ser, ter sido ou estar sendo realizados.
Na radioterapia paliativa, as doses, em geral, sa˜o menores do que em tratamentos com
a intenc¸a˜o de cura, que em muitos casos sa˜o realizados com doses entre 60 e 80 Gy.
Na grande maioria dos tratamentos, a dose prescrita e´ fracionada, podendo ter diferentes
esquemas de fracionamento. O esquema mais tradicional e´ o de 1,8 ou 2 Gy em aplicac¸o˜es
realizadas em 5 dias seguidos por semana. O efeito biolo´gico da radiac¸a˜o depende do
fracionamento utilizado, sendo maior o efeito quando se reduz o nu´mero de sesso˜es [1].
Existem duas modalidades ba´sicas de radioterapia: a braquiterapia e a radioterapia
externa (ou teleterapia). A inserc¸a˜o de uma fonte de radiac¸a˜o pro´xima, em contato ou
mesmo dentro do alvo do tratamento e´ o que caracteriza a braquiterapia. Esta modalidade
e´ praticada de diversas formas com diferentes iso´topos radioativos. A radioterapia externa
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e´ realizada com equipamentos que geram um feixe de radiac¸a˜o cuja fonte fica posicionada
a uma certa distaˆncia da superf´ıcie do paciente. O equipamento mais utilizado atualmente
na radioterapia externa e´ o acelerador linear.
2.1.1 Acelerador Linear
O acelerador linear e´ um acelerador de part´ıculas bastante compacto de forma a possibili-
tar seu uso em uma cl´ınica me´dica. Neste equipamento, feixes de ele´trons sa˜o acelerados
para que colidam contra um alvo de metal. A desacelerac¸a˜o dos ele´trons, nesta colisa˜o,
gera a chamada radiac¸a˜o de freamento ou bremsstrahlung. Sa˜o fo´tons de raios X com um
espectro de energia cuja energia me´dia e´ da ordem de MeV. O feixe de ele´trons prove´m
de um filamento termioˆnico, que e´ aquecido para que haja a ionizac¸a˜o e, posteriormente,
para que os ele´trons ionizados sejam acelerados. A acelerac¸a˜o e´ realizada por micro ondas
eletromagne´ticas (de frequeˆcia entre 103 e 104 MHz), produzidas por um gerador contido
no equipamento (magnetron ou klystron) e levadas por guias de onda ate´ a chamada
sec¸a˜o aceleradora. A emissa˜o do feixe de radiac¸a˜o produzido no alvo de metal possui
uma direc¸a˜o preferencial, que e´ a mesma da incideˆncia do feixe de ele´trons acelerados,
portanto, para uniformizar a intensidade do feixe cl´ınico, ha´ a utilizac¸a˜o do chamado fil-
tro achatador. E´ um filtro inserido apo´s o alvo da colisa˜o, com um formato mais espesso
no centro e menos nas bordas, de modo que a atenuac¸a˜o proporcionada e´ maior onde ha´
uma maior flueˆncia de fo´tons emitidos. O equipamento ainda possui colimadores para
colimar a radiac¸a˜o que na˜o e´ usada no tratamento. Ha´ os prima´rios, que sa˜o esta´ticos,
e os secunda´rios, que podem se mover. Sa˜o quatro, cada um com um motor, que pro-
porcionam apenas campos retangulares de radiac¸a˜o, com um tamanho ma´ximo t´ıpico de
40x40 cm2 a um metro da fonte. Entre os colimadores prima´rios e secunda´rios ha´ um
detector de radiac¸a˜o (caˆmara de ionizac¸a˜o) que gera uma leitura chamada de unidade
monitora (UM). Esta leitura e´ extremamente importante, pois e´ por meio da UM que e´
determinado o tempo que a ma´quina emite feixe de radiac¸a˜o. A figura 2.1 apresenta uma
ilustrac¸a˜o da produc¸a˜o de um feixe de fo´tons por um acelerador linear e uma imagem
do cabec¸ote da ma´quina com alguns componentes. O equipamento possui um brac¸o, ou
estativa, chamado de gantry que gira 360 graus. Os colimadores secunda´rios tambe´m
podem rotacionar, assim como a mesa de tratamento, conforme representado na figura
2.2. O encontro desses eixos de rotac¸a˜o e´ conhecido como isocentro. A mesa ainda tem
movimentos de translac¸a˜o que somados aos outros graus de liberdade permitem a in-
cideˆncia de feixe quase em qualquer angulac¸a˜o desejada. Existem alguma excec¸o˜es em
situac¸o˜es nas quais ha´ colisa˜o do gantry com a mesa de tratamento ou com o pro´prio
paciente [21, 8].
7
Figura 2.1. Ilustrac¸a˜o da produc¸a˜o de um feixe de fo´tons por um acelerador
linear e uma imagem do cabec¸ote com alguns componentes. Imagens adaptadas
adquiridas no site www.varian.com com acesso em 02/01/2013
Figura 2.2. Representac¸a˜o dos movimentos de um acelerador linear.
Como o objetivo do tratamento e´ poupar os tecidos sadios e raramente o formato
do alvo do tratamento e´ retangular, ha´ a necessidade do uso de colimadores extras,
ale´m dos secunda´rios. Uma maneira de se obter campos com formatos irregulares e´ por
meio de blocos confeccionados com uma liga meta´lica chamada cerrobend. Seu baixo
ponto de fusa˜o permite que os blocos, confeccionados utilizando moldes de isopor, sejam
manufaturados dentro de um servic¸o de radioterapia. Os blocos sa˜o fixados em uma
bandeja de acr´ılico e posicionados no cabec¸ote da ma´quina, na sa´ıda do feixe, conforme
representado na figura 2.3. Outra opc¸a˜o para se obter campos com formatos irregulares
e´ por meio do colimadores multi laˆminas (MLC, do ingleˆs multileaf collimator). Este
dispositivo localiza-se apo´s os colimadores secunda´rios (figura 2.1) e consiste em pares de
laˆminas de metal, cada uma com um motor que possibilita movimentos individuais e a
conformac¸a˜o desejada do campo de radiac¸a˜o (figura 2.4).
Ale´m do feixe de fo´tons, alguns aceleradores lineares possuem feixes de ele´trons que
podem ser usados clinicamente. O feixe que e´ acelerado e´ bastante estreito e na˜o pode
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Figura 2.3. Imagem de um bloco utilizado para conformar o campo de ra-
diac¸a˜o. Para isso, os blocos sa˜o fixados em uma bandeja de acr´ılico e posicio-
nados no cabec¸ote da ma´quina. Imagem reproduzida de [22] adquirida no site
http://radonc.duke.edu/modules/radoncresources/index.php?id=2 com acesso em
02/01/2013
Figura 2.4. Imagens de um MLC proporcionando a colimac¸a˜o de um campo de
radiac¸a˜o. Imagem adaptada de [22] adquirida no site www.varian.com com acesso
em 02/01/2013
ser usado para tratamentos, pois sua densidade de energia e´ muito alta. Para que seja
poss´ıvel o uso tera´pico de ele´trons, no lugar do alvo e´ colocado uma folha espalhadora de
metal com aproximadamente 1 mm de espessura, de modo que a densidade de energia do
feixe resultante torna-se adequada para tratamentos.
2.1.2 Do planejamento a` execuc¸a˜o do tratamento
O planejamento de um tratamento radiotera´pico consiste na determinac¸a˜o do alvo a
ser irradiado, do posicionamento do paciente para o tratamento, dos acesso´rios a serem
utilizados, dos campos de radiac¸a˜o e da contribuic¸a˜o de cada campo na distribuic¸a˜o de
dose final (UMs).
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Na chamada radioterapia conformacional tridimensional (3DCRT, do ingleˆs 3D con-
formal radiotherapy), o planejamento se baseia em uma imagem tomogra´fica do paciente
posicionado da mesma forma que ocorrera´ o tratamento. Para reproduzir esse posi-
cionamento durante as aplicac¸o˜es radiotera´picas, utilizam-se acesso´rios que ajudam a
imobilizar o paciente. Depois de adquirida, a imagem tomogra´fica e´ importada em um
software conhecido como sistema de planejamento de tratamento (SPT). Com esse sis-
tema, e´ poss´ıvel fazer uma simulac¸a˜o de tratamento e testar va´rias hipo´teses com o intuito
de otimizar a distribuic¸a˜o de dose no paciente. Para que o f´ısico me´dico, responsa´vel pelo
planejamento, escolha os paraˆmetros de tratamento (incideˆncia dos campos de radiac¸a˜o,
formato dos campos, acesso´rios etc) e´ necessa´rio que o me´dico desenhe, no computador,
em cada corte tomogra´fico, todas as estruturas nas quais ele quer monitorar a dose e
tambe´m o alvo do tratamento. Apo´s essa segmentac¸a˜o, o sistema e´ capaz de recons-
truir tridimensionalmente as estruturas desenhadas e calcular a distribuic¸a˜o de dose vo-
lume´trica no paciente. Essas doses sa˜o calculadas com algoritmos baseados em modelos
do comportamento do feixe de radiac¸a˜o. A fim de ajustar essa modelagem, e´ necessa´rio
realizar medic¸o˜es em um fantoma em diversas condic¸o˜es dosime´tricas que, depois, sa˜o
usadas para alimentar o algoritmo. Este processo e´ conhecido como comissionamento.
Os softwares comerciais de planejamento possibilitam a visualizac¸a˜o da distribuic¸a˜o de
dose com diferentes representac¸o˜es. Outra ferramenta e´ o histograma dose volume (DVH,
do ingleˆs dose volume histogram), um histograma que representa a relac¸a˜o entre o volume
de uma estrutura e a dose absorvida por esse volume. Esta e´ a principal ferramenta de
avaliac¸a˜o de um plano por haver uma correlac¸a˜o com o resultado cl´ınico do tratamento
[8].
Para que o tratamento saia como planejado, apo´s a aprovac¸a˜o do plano pelo me´dico,
e´ recomenda´vel que se fac¸a um controle de qualidade (CQ) da previsa˜o dosime´trica do
SPT [23, 24, 12, 25]. Este controle e´ feito comparando-se o ca´lculo do SPT com um
ca´lculo de dose independente do SPT ou com medic¸o˜es. Outro controle de qualidade
fundamental e´ a verificac¸a˜o do correto posicionamento do paciente na aplicac¸a˜o de dose.
Esta verificac¸a˜o e´ realizada com a obtenc¸a˜o de uma radiografia adquirida com o feixe
cl´ınico (MV) e com o paciente posicionado para o tratamento. Esta imagem e´ chamada
de imagem portal e e´ comparada com uma radiografia reconstru´ıda digitalmente pelo
SPT, que representa o posicionamento planejado, a ser reproduzido. Existe uma forma
mais sofisticada de realizar essa tarefa, com aceleradores que possuem uma fonte extra
de radiac¸a˜o, um tubo de raio X destinado a obtenc¸a˜o de imagens, do mesmo tipo dos
usados em radiodiagno´stico (KV). Ale´m do tubo, ha´ um detector de radiac¸a˜o que e´
parte de um sistema que permite a aquisic¸a˜o de radiografias (com melhor qualidade) e
de tomografias (do tipo cone beam). Esse sistema, por meio de um software de fusa˜o de
imagens, permite que se compare a tomografia usada para o planejamento com a obtida
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na mesa de tratamento. Apo´s a confereˆncia do posicionamento, o tratamento pode ser
executado.
A radioterapia pode ser praticada com outras te´cnicas, diferentes da 3DCRT, mais
e menos sofisticadas. A te´cnica mais tradicional, a chamada radioterapia bidimensio-
nal, na˜o usa uma imagem tomogra´fica para definir o alvo do tratamento. Os campos de
radiac¸a˜o sa˜o definidos em uma radiografia com base apenas em paraˆmetros o´sseos, por-
tanto ha´ uma incerteza maior na definic¸a˜o do alvo e mais tecido sadio e´ irradiado. Ha´,
tambe´m, te´cnicas mais sofisticadas como a radioterapia de intensidade modulada que pos-
sui as mesmas etapas iniciais do planejamento da 3DCRT. O alvo do tratamento tambe´m
e´ definido em uma imagem tomogra´fica pore´m a entrega da dose e o planejamento sa˜o
realizados de formas diferentes, como apresentado a seguir.
2.2 Radioterapia de intensidade modulada
A radioterapia de intensidade modulada (IMRT, do ingleˆs intensity modulated radiothe-
rapy) e´ uma te´cnica de tratamento que utiliza campos de radiac¸a˜o com intensidade do
feixe modulada, de forma a proporcionar alta conformac¸a˜o de dose no alvo do trata-
mento. Esta te´cnica tambe´m minimiza as doses entregues aos o´rga˜os de risco, apesar de,
em geral, aumentar o volume irradiado com doses mais baixas quando comparada com a
radioterapia convencional. A figura 2.5 apresenta um exemplo de uma comparac¸a˜o entre
a conformac¸a˜o de dose obtida com a 3DCRT e a IMRT. Em grande parte das ocasio˜es,
a intensidade do feixe de um campo na 3DCRT e´ aproximadamente uniforme. Ainda
que, em algumas situac¸o˜es, ocorra uma certa modulac¸a˜o do feixe, ocorre em um grau
mais baixo do que a modulac¸a˜o obtida com IMRT. A figura 2.6 possui uma ilustrac¸a˜o da
diferenc¸a entre a intensidade dos feixes de radiac¸a˜o proporcionados na 3DCRT e IMRT
[8, 26, 25].
Outra caracter´ıstica da IMRT e´ o chamado planejamento inverso. Na 3DCRT, o
usua´rio do SPT define todos os paraˆmetros de tratamento e apo´s o ca´lculo de dose, avalia
o DVH resultante. Na IMRT, o usua´rio ale´m de definir alguns paraˆmetros do tratamento,
define tambe´m requerimentos para o DVH desejado, em um processo interativo chamado
otimizac¸a˜o. Por exemplo, pode-se requerer que a dose mı´nima no tumor seja a dose
prescrita e que a dose ma´xima no paciente na˜o ultrapasse 7% dessa dose e, ainda, que
a dose em 50% do volume de algum o´rga˜o sadio na˜o seja maior do que um determinado
valor. Neste processo que e´ definida a modulac¸a˜o da intensidade do feixe que sera´ usada
em cada campo de radiac¸a˜o. Durante a otimizac¸a˜o, o sistema testa diferentes modulac¸o˜es
(com ca´lculos de dose) em um algoritmo que visa obter a menor diferenc¸a entre o que
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Figura 2.5. Exemplo da diferenc¸a entre a conformac¸a˜o no alvo do tratamento da
dose prescrita na 3DCRT e IMRT. O contorno que representa o alvo esta´ na cor
vermelha. Ainda ha´ o contorno do rim direito, rim esquerdo, f´ıgado e medula o´ssea.
A distribuic¸a˜o de dose esta´ representada em uma escala de cores a partir da dose
prescrita. Imagem reproduzida de [26].
foi requerido e o resultado da modulac¸a˜o. O algoritmo se baseia na minimizac¸a˜o de uma
func¸a˜o custo, com a qual as diferenc¸as (ponderadas por um peso dado pelo usua´rio a cada
requerimento) entre as doses requeridas ao sistema e as doses calculadas sa˜o representadas.





onde Dci e´ a dose calculada, Dri e´ a dose requerida e Pi e´ o peso dado ao requerimento
i. As modulac¸o˜es utilizadas nos testes durante a otimizac¸a˜o podem ser obtidas por meio
de variac¸o˜es de pesos relativos dados a contribuic¸a˜o, na distribuic¸a˜o de dose, de feixes
com uma dimensa˜o finita (beamlets). Tambe´m podem ser obtidas diretamente por meio
de variac¸o˜es da abertura de campo (DAO, do ingleˆs direct aberture optimization). Esta
u´ltima forma elimina a necessidade da conversa˜o da flueˆncia de fo´tons resultante da
otimizac¸a˜o em sequeˆncias de formato de campo usados para a modulac¸a˜o [8, 25].
Fisicamente, a modulac¸a˜o do feixe pode ser feita de diferentes formas. A mais intui-
tiva e´ por meio de um atenuador inserido entre a fonte de radiac¸a˜o e o paciente. Este
me´todo usa blocos confeccionados com espessuras diferentes em sua extensa˜o, como ilus-
trado na figura 2.7 , assim a atenuac¸a˜o proporcionada por esses blocos, chamados de
compensadores, modula o feixe. Pore´m, a forma mais usada e´ por meio do MLC. Com
esse me´todo, o campo de radiac¸a˜o e´ dividido em segmentos de diferentes formas, com
cada segmento tendo uma UM associada. Deste modo, o somato´rio desses segmentos
gera um campo de radiac¸a˜o com a intensidade modulada. A figura 2.8 ilustra segmentos
de campo adquiridos apo´s o processo de otimizac¸a˜o. Esta te´cnica e´ conhecida como step
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Figura 2.6. Ilustrac¸a˜o da diferenc¸a entre a intensidade dos feixes de radiac¸a˜o
proporcionados na 3DCRT e IMRT. Imagem reproduzida de [22].
and shoot, pois o o feixe so´ e´ disparado quando as laˆminas (do MLC) se posicionam for-
mando o segmento de campo. Ha´, ainda, uma te´cnica que utiliza o MLC chamada sliding
window, na qual as laˆminas se movem durante a irradiac¸a˜o. E´ tambe´m poss´ıvel ser usado
um terceiro dispositivo para a modulac¸a˜o do feixe: os pro´pios colimadores secunda´rios
do acelerador linear (jaws), em uma te´cnica conhecida como radioterapia de intensidade
modulada do tipo jaws-only .
Figura 2.7. Imagens de blocos compensadores usados em IMRT. Imagem repro-
duzida de [22]
2.2.1 Radioterapia de intensidade modulada do tipo jaws-only
A Radioterapia de intensidade modulada do tipo jaws-only(JOIMRT) e´ uma opc¸a˜o de
IMRT para centros que possuem algum tipo de restric¸a˜o orc¸amenta´ria. Com essa te´cnica
na˜o e´ necessa´rio o uso do MLC ou de blocos compensadores, que possuem um custo
relevante. A modulac¸a˜o e´ realizada por segmentos de campo retangulares proporcionados
pelos colimadores secunda´rios do acelerador linear (este e´ o u´nico formato poss´ıvel de se
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Figura 2.8. Exemplo de segmentos de campo em um plano de IMRT realizado com
MLC, com uma representac¸a˜o da intensidade do feixe resultante. Imagem adaptada
de [10]
obter com esses colimadores). A figura 2.9 apresenta um exemplo com os segmentos de
campo usados em um plano de JOIMRT. Como ha´ um menor grau de liberdade, se for
utilizado um nu´mero semelhante de segmentos com essa te´cnica, a distribuic¸a˜o de dose
resultante na˜o e´ ta˜o complexa quanto as distribuic¸o˜es obtidas com MLC. No entanto, com
um nu´mero maior de segmentos e´ poss´ıvel se obter distribuic¸o˜es semelhantes, apesar de
haver um aumento no tempo de entrega da dose. A figura 2.10 apresenta uma comparac¸a˜o
de DVH obtido com JOIMRT e com IMRT realizado com MLC. A viabilidade dessa
te´cnica para gerar complexas distribuic¸o˜es de dose ja´ foi demonstrada [11, 10, 27].
2.3 Controle de qualidade de IMRT
A radioterapia de intensidade modulada proporciona distribuic¸o˜es de dose bastante com-
plexas, com regio˜es de alto gradiente de dose. Essa complexidade representa um desafio
maior no controle de qualidade (CQ) quando se compara IMRT com a radioterapia con-
formacional. Na 3DCRT e´ poss´ıvel, por meio de imagens portal, avaliar a cobertura do
alvo e a protec¸a˜o dos o´rga˜os de risco. Na IMRT isto na˜o e´ poss´ıvel, pois e´ por meio da
modulac¸a˜o da intensidade do feixe que os objetivos do plano sa˜o atingidos, sendo bas-
tante comum o uso de campo de radiac¸a˜o com incideˆncia direta em uma estrutura sadia.
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Figura 2.9. Exemplo de segmentos de campo em um plano de JOIMRT com uma
representac¸a˜o da intensidade do feixe resultante. Imagem adaptada de [10]
Independentemente da modalidade de IMRT (MLC, bloco ou jaws-only), a modulac¸a˜o
do feixe prevista no SPT pode na˜o ocorrer da forma planejada. O acelerador linear,
ainda que, no CQ, execute de forma adequada o posicionamento planejado dos colima-
dores (MLC ou jaws), posteriormente, pode apresentar um problema e na˜o reproduzir a
modulac¸a˜o durante o tratamento. Neste sentido, a IMRT realizada com blocos tem uma
vantagem, pois ha´ maior garantia na reprodutibilidade da modulac¸a˜o, mas ainda assim,
a confecc¸a˜o dos blocos pode ter algum desvio relevante [28]. Ale´m da preocupac¸a˜o com
a entrega da dose planejada, ha´ a preocupac¸a˜o com as previso˜es dosime´tricas do SPT e
com a transfereˆncia de dados para o tratamento. Essas preocupac¸o˜es motivaram diversas
publicac¸o˜es sobre o assunto, entretanto, ainda na˜o ha´ consenso de como deve ser realizado
o CQ de IMRT [12, 14, 16, 17, 18, 29, 25, 19].
Possivelmente, o me´todo de controle de qualidade de IMRT mais praticado consiste
em comparac¸o˜es entre medic¸o˜es e as previso˜es dosime´tricas do SPT, realizadas previ-
amente ao tratamento. Esse me´todo possibilita verificar o ca´lculo de dose do SPT e o
desempenho da ma´quina de tratamento, mas na˜o e´ suficiente para detectar eventuais pro-
blemas ocorridos durante o tratamento. A forma mais simples desse tipo de verificac¸a˜o
e´ por meio de medic¸o˜es pontuais realizadas com caˆmara de ionizac¸a˜o em um fantoma.
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Figura 2.10. Comparac¸a˜o do DVH obtido em um planejamento de um tratamento
de pro´stata realizado com JOIMRT (linha pontilhada - 7 segmentos por campo) e
com IMRT (linha cont´ınua - 20 segmentos por campo) realizado com MLC. Ambos
planos possuem 7 campos com as mesmas angulac¸o˜es de gantry. Imagem reprodu-
zida de [10]
O ponto de verificac¸a˜o, nesse caso, deve estar em uma regia˜o de baixo gradiente de dose
para minimizar a incerteza da medic¸a˜o. Apesar de possibilitar uma dosimetria absoluta,
esse tipo de medic¸a˜o na˜o valida a distribuic¸a˜o de dose. Um u´nico ponto pode na˜o ser
suficiente para detecc¸a˜o de algum desvio do ca´lculo ou na entrega de dose. Por esse mo-
tivo, as medic¸o˜es de dose bidimensionais se tornaram bastante populares na comunidade
de f´ısicos me´dicos.
Atualmente, a dosimetria bidimensional e´ realizada com filme dosime´trico, arranjos
de detectores (caˆmara de ionizac¸a˜o ou diodos), radiografia computadorizada e com EPID
(do ingleˆs, eletronic portal image device). Esses detectores sa˜o apresentados na sec¸a˜o
2.3.2. Com excec¸a˜o do EPID, as medic¸o˜es com esses dispositivos sa˜o realizadas em um
fantoma. O CQ e´ feito previamente ao tratamento, com os campos de radiac¸a˜o espec´ıficos
usados no tratamento de cada paciente. O EPID, ale´m de ser usado na medic¸a˜o da dose
absorvida pelo pro´prio dispositivo, tambe´m e´ usado para medic¸o˜es da flueˆncia do feixe.
Essa flueˆncia e´ usada como dado de entrada em um sistema para recalcular a distribuic¸a˜o
de dose volume´trica no paciente ou em um fantoma [30, 31, 32]. Este me´todo possibilita
a avaliac¸a˜o do DVH obtido a partir desse ca´lculo. O EPID ainda pode ser usado somente
para a verificac¸a˜o do desempenho do acelerador linear, por meio do uso de imagens para
a verificac¸a˜o do posicionamento do MLC durante a irradiac¸a˜o [12].
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As verificac¸o˜es pre´-tratamento sa˜o bastante u´teis na avaliac¸a˜o do ca´lculo de dose do
SPT e do funcionamento da ma´quina de tratamento, mas na˜o informam se a dose plane-
jada realmente foi entregue ao paciente. A dosimetria in vivo possibilita que problemas
ocorridos durante a aplicac¸a˜o radiotera´pica sejam detectados. No CQ de IMRT, esse
tipo de dosimetria pode ser realizada com a inserc¸a˜o de um detector na posic¸a˜o desejada
(me´todo invasivo) ou com detector posicionado a uma certa distaˆncia ou em contato com
o paciente (me´todo na˜o invasivo) [12, 33, 34, 35]. Diferentes detectores sa˜o usados para
esta tarefa, sendo o EPID um dos mais pra´ticos. Por meio de um algoritmo, este disposi-
tivo e´ usado para converter a detecc¸a˜o do feixe de tratamento transmitido pelo paciente
em uma distribuic¸a˜o de dose no pro´prio paciente, calculada em uma imagem tomogra´fica.
Essa imagem pode ser adquirida no momento da aplicac¸a˜o radiotera´pica (com a pro´pria
ma´quina de tratamento) ou pode ser a mesma usada no planejamento do tratamento. A
distribuic¸a˜o de dose calculada a partir da medic¸a˜o da flueˆncia e´, enta˜o, comparada com
a prevista pelo SPT [34, 36].
Os detectores de gel, compostos por material hidrogenado, permitem uma forma
mais direta de realizar dosimetria tridimensional. Este tipo de detector tem densidade
eletroˆnica semelhante a da a´gua e pode ser o pro´prio fantoma usado nas irradiac¸o˜es.
A leitura pode ser realizada por meio de um equipamento de ressonaˆncia magne´tica ou
de tomografia o´ptica. Embora muito atrativo, o uso do gel requer uma grande carga de
trabalho e, por isso, praticamente na˜o e´ usado no CQ de IMRT espec´ıfico de um paciente.
Seu uso fica mais restrito aos testes realizados para a implementac¸a˜o da IMRT na rotina
cl´ınica [12, 37].
Nos u´ltimos anos, o ca´lculo de dose independente do SPT vem sendo apresentado
como uma forma de realizar o CQ de IMRT com uma reduc¸a˜o da carga de trabalho
[38, 39, 32, 40, 41]. A proposta e´ substituir a dosimetria por esse ca´lculo, como forma de
verificar as previso˜es dosime´tricas do SPT. O ca´lculo independente na˜o verifica a entrega
da dose, portanto, esse me´todo deve ser acompanhado de uma outra forma de verificar o
funcionamento da ma´quina de tratamento. Essa verificac¸a˜o pode ser realizada por meio
de um arquivo (log file) que possui informac¸o˜es, adquiridas pelos sistemas de detecc¸a˜o
do acelerador linear, de paraˆmetros usados na irradiac¸a˜o, como o posicionamento do
MLC [39]. Diferentes algoritmos de ca´lculo sa˜o usados na implementac¸a˜o dos sistemas de
ca´lculo independente, sendo os me´todos baseados em simulac¸o˜es de Monte Carlo os que
proporcionam maior exatida˜o.
A comparac¸a˜o entre o ca´lculo de dose do SPT e as medic¸o˜es ou os ca´lculo de um
sistema independente e´ geralmente realizada por meio da diferenc¸a percentual de dose
em um mesmo ponto, da menor diferenc¸a de posic¸a˜o em que se encontra o mesmo valor
de dose (DTA, do ingleˆs distance to agreement) e por meio da chamada avaliac¸a˜o gama.
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A diferenc¸a de dose e´ adequada para avaliac¸o˜es em regio˜es de baixo gradiente de dose e
o DTA em regio˜es de alto gradiente. Na avaliac¸a˜o gama, esses dois conceitos, de certa
forma, sa˜o utilizados em comparac¸o˜es de distribuic¸o˜es bidimensionais e ate´ volume´tricas
de dose [20, 31].
2.3.1 Avaliac¸a˜o gama
Nesse tipo de avaliac¸a˜o, descrito por Low et al [42], e´ necessa´rio a definic¸a˜o de dois
crite´rios de aprovac¸a˜o, um relacionado a` diferenc¸a de dose e outro ao DTA. A com-
parac¸a˜o de distribuic¸a˜o de dose e´ feita ponto a ponto por meio do chamado ı´ndice gama.
Este ı´ndice pode ser interpretado como um valor que representa, em um ponto, o grau
de concordaˆncia entre as duas distribuic¸o˜es. Quanto mais pro´ximo de zero, maior e´ a
concordaˆncia. Em uma distribuic¸a˜o bidimensional de dose, o desvio de dose e o DTA
considerados aceita´veis sa˜o usados para gerar uma elipsoide, cuja superf´ıcie representa o









onde r(rm, rc) e´ a distancia entre o ponto de teste e um ponto arbitra´rio na distribuic¸a˜o
de dose medida (ou calculada por um sistema independente); δ(rm, rc) e´ a diferenc¸a de
dose entre a dose neste ponto e a dose no ponto de teste obtida com a distribuic¸a˜o de dose
calculada pelo SPT; dM e DM sa˜o os crite´rios definidos para diferenc¸a de dose e DTA,
respectivamente. O lado direito dessa equac¸a˜o e´ usado na definic¸a˜o do ı´ndice gama,










De acordo com Low et al se γ(rm) > 1, o ponto esta´ reprovado, caso contra´rio esta´
aprovado.
2.3.2 Sistemas dosime´tricos usados no controle de qualidade de IMRT
Diversos detectores esta˜o dispon´ıveis para o controle de qualidade de IMRT. A escolha
depende de quais paraˆmetros do tratamento se deseja avaliar, uma vez que, como apre-
18
Figura 2.11. Representac¸a˜o geome´trica do ı´ndice gama γ. Imagem adaptada de
[42]
sentado nessa sec¸a˜o, a verificac¸a˜o pode ser feita com diferentes objetivos. A seguir sa˜o
comentados os detectores de radiac¸a˜o geralmente usados no controle de qualidade de
IMRT.
2.3.2.1 Caˆmara de ionizac¸a˜o
A caˆmara de ionizac¸a˜o e´ o detector mais usado na radioterapia e e´ considerado o padra˜o
ouro na dosimetria de radiac¸a˜o. Dependendo de sua aplicac¸a˜o, possui va´rias formas
e tamanhos. A detecc¸a˜o e´ realizada por meio da coleta de ı´ons gerados pelo feixe de
radiac¸a˜o. Geralmente, as caˆmaras de ionizac¸a˜o teˆm um volume sens´ıvel preenchido por
algum ga´s, de forma que dois eletrodos, nos quais e´ aplicada uma tensa˜o, proporcionam
um campo ele´trico nesse volume sens´ıvel. Este campo deve ser forte o suficiente para
que haja a coleta, pelos eletrodos, dos ı´ons gerados pela interac¸a˜o da radiac¸a˜o com o ga´s
contido no volume sens´ıvel do detector. A figura 2.12 mostra um esquema de uma caˆmara
de ionizac¸a˜o do tipo cil´ındrica. Associado a este tipo de detector, e´ usado o chamado
eletroˆmetro. Este dispositivo e´ uma espe´cie de amper´ımetro, bastante sens´ıvel (leituras
da ordem de 10−9A), e tambe´m uma fonte de tensa˜o, que proporciona a diferenc¸a de
potencial ele´trico aplicada nos eletrodos do detector. A leitura e´ realizada por meio da
corrente ele´trica gerada pela coleta de ı´ons, deste modo e´ poss´ıvel a medic¸a˜o da taxa
de dose com o conjunto dosime´trico. A leitura tambe´m pode ser realizada por meio
da integrac¸a˜o dessa corrente ele´trica. Dessa forma, a dose absoluta, por meio de um
fator de calibrac¸a˜o, pode ser associada a quantidade de cargas ele´tricas coletadas em um
determinado per´ıodo [21, 8].
A ageˆncia internacional de energia atoˆmica (IAEA-International Atomic Energy Agency)
possui um protocolo chamado TRS 381 [43], no qual ha´ co´digos de boa pra´tica na do-
simetria realizada com caˆmaras de ionizac¸a˜o em radioterapia externa. Conforme esse
documento, em condic¸o˜es de refereˆncia, a estimativa da incerteza de medic¸o˜es realizadas
com esse detector esta´ na ordem de 1,5%. As dosimetrias realizadas no presente trabalho,
com caˆmara de ionizac¸a˜o, esta˜o de acordo com esse protocolo.
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Figura 2.12. Representac¸a˜o de uma caˆmara de ionizac¸a˜o do tipo cil´ındrica. Ima-
gem adaptada de [8]
2.3.2.2 Filme radiocroˆmico
Filme radiocroˆmico (figura 2.13) e´ uma ferramenta para dosimetria bidimensional, pos-
sui alta resoluc¸a˜o espacial e tem resposta a n´ıveis de exposic¸a˜o dentro da faixa usada
clinicamente. Este tipo de filme dosime´trico altera sua densidade o´ptica ao interagir com
a radiac¸a˜o ionizante, sem a necessidade de revelac¸a˜o em caˆmara escura. A incideˆncia
de radiac¸a˜o ionizante gera um processo de polimerizac¸a˜o nas camadas sens´ıveis do filme
radiocroˆmico, resultando em um enegrecimento. Essa alterac¸a˜o permite associar a cor do
filme a` dose de radiac¸a˜o a qual foi exposto [44]. A calibrac¸a˜o desse detector pode ser re-
alizada utilizando a mudanc¸a na densidade o´ptica (DO) do filme decorrente da incideˆncia
da radiac¸a˜o. A DO e´ definida como:
DO = −log I
I0
(2.6)
onde I e I0 e´ a intensidade da luz transmitida pelo filme irradiado e na˜o exposto a`
radiac¸a˜o, respectivamente.
Figura 2.13. Representac¸a˜o de um filme radiocroˆmico exposto a radiac¸a˜o (a
esquerda da imagem) e de um na˜o irradiado.
Muitos paraˆmetros influenciam na resposta do filme radiocroˆmico e podem gerar erros
sistema´ticos. Os impactos dosime´tricos de alguns desses paraˆmetros foram previamente
estudados [45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]. O filme radiocroˆmico tem pouca dependeˆncia
energe´tica [45, 46, 47] e resposta independente da taxa de dose [51]. Dentro do espectro
vis´ıvel, possuem sua ma´xima absorc¸a˜o na regia˜o do vermelho, portanto a resposta a luz
com comprimento de onda em torno de 630 nm e´ a mais acentuada [44]. O processo de
alterac¸a˜o da cor do filme ocorre ate´ duas semanas apo´s a irradiac¸a˜o, sendo as primeiras 24
horas com maior alterac¸a˜o na absorc¸a˜o (ate´ 16 %). Apo´s esse per´ıodo a taxa de variac¸a˜o
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decresce bastante e a absorc¸a˜o aumenta aproximadamente 4 % [44]. A temperatura
e umidade tambe´m influenciam na resposta do filme, portanto e´ recomendado que o
detector fique em condic¸o˜es ambientais em que a temperatura na˜o ultrapasse 25 oC e
50 % de umidade relativa [44]. A influeˆncia da temperatura na resposta do detector
faz com que cuidados sejam tomados em relac¸a˜o a` temperatura da laˆmpada do escaˆner,
durante a digitalizac¸a˜o [45]. Neste caso, os filmes radiocroˆmicos podem apresentar uma
na˜o uniformidade na resposta em relac¸a˜o a` a´rea do escaˆner em que sa˜o digitalizados
[52, 53], ale´m de uma considera´vel dependeˆncia da orientac¸a˜o do filme [54].
Apesar da grande quantidade de cuidados que se deve ter ao realizar dosimetria com
filme radiocroˆmico, n´ıveis de incerteza total (do tipo A - 1 desvio padra˜o- e do tipo B)
estimados em 0,9 % em medic¸o˜es absolutas de dose e em 0,45 % em dosimetria relativa
podem ser obtidos usando 12 pontos de calibrac¸a˜o, com repetic¸a˜o de 5 medic¸o˜es [45].
2.3.2.3 Outros detectores usados no CQ de IMRT
Bastante popular no controle de qualidade de tratamento de IMRT, os arranjos bidimen-
sionais de detectores (figura 2.14) sa˜o usados em substituic¸a˜o aos filmes dosime´tricos.
A principal vantagem dessa substituic¸a˜o e´ a praticidade. Esses sistemas sa˜o conectados
a um computador e proporcionam uma leitura imediata. A principal desvantagem e´ a
resoluc¸a˜o espacial bastante inferior a dos filmes. Com diferentes espac¸amentos entre os
detectores e geometrias, os arranjos mais comuns sa˜o de caˆmaras de ionizac¸a˜o e de diodos
[12].
Figura 2.14. Representac¸a˜o de um arranjo bidimensional de detectores do tipo
caˆmara de ionizac¸a˜o. Imagem reproduzida do site www.ptw.de com acesso em
11/06/2014
Outra alternativa para a dosimetria planar e´ a utilizac¸a˜o do EPID. Esses dispositivos
sa˜o acoplados ao acelerador linear (figura 2.15) e sa˜o originalmente destinados a` obtenc¸a˜o
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de imagens radiogra´ficas adquiridas com o mesmo feixe usado no tratamento, chamadas
de imagem portal. E´ poss´ıvel associar a dose entregue ao EPID com a imagem formada,
dando assim um uso dosime´trico ao dispositivo [55, 56]. Diferentes me´todos de detecc¸a˜o
sa˜o usados para a obtenc¸a˜o das imagens, sendo atualmente um dos mais usados dosime-
tricamente, o painel de detecc¸a˜o baseado em sil´ıcio amorfo. O EPID permite diferentes
abordagens em seu dosime´trico, podendo ser usado, inclusive, para dosimetria in vivo
[57, 36]. A praticidade tambe´m e´ uma das vantagens desse dispositivo.
Figura 2.15. Representac¸a˜o de um acelerador linear com um EPID aco-
plado.Imagem adaptada do site www.varian.com com acesso em 11/06/2014
A radiografia computadorizada (CR, do ingleˆs computed radiography) e´ outro disposi-
tivo destinado a obtenc¸a˜o de imagens usado para a dosimetria planar. Apesar de fornecer
uma resoluc¸a˜o espacial maior do que os arranjos de detectores, o uso dosime´trico do CR
apresenta alguns desafios, como a estabilidade na resposta, decaimento da leitura com o
tempo e a exposic¸a˜o a luz. Entretanto, a viabilidade do uso desse dispositivo no CQ de
IMRT, ja´ foi demonstrada [58, 59].
2.4 Algoritmos de calculo de dose
Existem diversos me´todos de ca´lculo de dose absorvida. A escolha da abordagem pode
variar de acordo com o objetivo e deve-se levar em considerac¸a˜o a precisa˜o, velocidade e
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facilidade no uso das ferramentas de ca´lculo. Ha´ me´todos baseados em dados emp´ıricos
e outros que teˆm uma maior capacidade de modelar de forma generalizada os arran-
jos de feixes usados clinicamente. Bastante usados nos SPT, os me´todos baseados em
convoluc¸a˜o/superposic¸a˜o proporcionam um resultado que atende as demandas da radio-
terapia praticada hoje. Ha´ ainda me´todos baseados em simulac¸a˜o de Monte Carlo, que
sa˜o mais precisos, pore´m ainda na˜o sa˜o amplamente usados na rotina cl´ınica devido a`
baixa velocidade de ca´lculo.
Nesta sec¸a˜o, os treˆs me´todos sa˜o comentados, sendo que o me´todo de ca´lculo baseado
em fatores de correc¸a˜o, por ser o utilizado no presente trabalho, e´ apresentado com mais
detalhes.
2.4.1 Me´todo baseado em fatores de correc¸a˜o
Este e´ o me´todo mais tradicional e ja´ foi detalhadamente descrito [60, 23, 8]. O me´todo
se baseia em fatores multiplicativos de correc¸a˜o do fator de calibrac¸a˜o da ma´quina de




onde D e´ a dose absorvida e UM e´ o nu´mero de unidades monitoras (UMs).
O fator de calibrac¸a˜o e´ determinado para um arranjo espec´ıfico, considerado de re-
fereˆncia. Tipicamente, o meio usado e´ a a´gua com um campo 10x10 cm2, distaˆncia
fonte-superf´ıcie de 100 cm e a profundidade e´ a de dose ma´xima no eixo do feixe central.
Qualquer alterac¸a˜o dessas condic¸o˜es dosime´tricas implica mudanc¸a no rendimento do ace-
lerador linear. Por exemplo, se tive´ssemos essas mesmas condic¸o˜es com apenas o campo
alterado para um campo quadrado maior do que 10x10 cm2, para a mesma UM, ter´ıamos
uma dose mais elevada. Isto ocorreria devido a maior quantidade de radiac¸a˜o espalhada
no eixo central. A dose entregue pela ma´quina de tratamento, ale´m da UM, e´ func¸a˜o
da qualidade do feixe; distaˆncia fonte-superf´ıcie; profundidade; posic¸a˜o dos colimadores;
forma do campo; acesso´rios modificadores; distaˆncia para a fonte; distaˆncia para o eixo
de feixe central; topografia, meio e heterogeneidade do objeto irradiado.
Para que seja poss´ıvel determinar a dose entregue pela ma´quina de tratamento em
condic¸o˜es diferentes das condic¸o˜es de refereˆncia na qual o fator de calibrac¸a˜o foi gerado, e´
necessa´rio usar fatores de correc¸a˜o. Estes fatores sa˜o gerados a partir de modelagem, como
a lei do inverso do quadrado da distaˆncia, e de dados emp´ıricos: medic¸o˜es sa˜o realizadas
no eixo do feixe central e fora dele, em diferentes profundidades, com diferentes campos
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e acesso´rios para gerar grandezas dosime´tricas que sa˜o usadas no algoritmo de ca´lculo
de dose como fatores de correc¸a˜o. Essas medic¸o˜es sa˜o realizadas no comissionamento da
ma´quina de tratamento (medic¸o˜es usadas para caracterizar o feixe de radiac¸a˜o e alimentar
o algoritmo de ca´lculo do SPT).
Considerando a grande quantidade de poss´ıveis arranjos usados em um tratamento
radiotera´pico, pode-se perceber que, com este me´todo, na˜o e´ poss´ıvel contemplar de forma
generalizada as situac¸o˜es dosime´tricas usadas clinicamente. Um algoritmo baseado em
fatores de correc¸a˜o que pudesse ser usado nas diversas condic¸o˜es cl´ınicas e que tivesse
um desempenho satisfato´rio demandaria uma grande quantidade de medic¸o˜es, ale´m das
usualmente adquiridas durante o comissionamento da ma´quina de tratamento. Isto in-
viabilizaria o seu uso, apesar de sua simplicidade. Tradicionalmente, essa metodologia e´
usada para ca´lculos pontuais de dose, muitas vezes realizados de forma manual.
A seguir sa˜o descritos todos os fatores de correc¸a˜o usados no ca´lculo de dose. Ale´m
das grandezas dosime´tricas e da lei do inverso do quadrado da distaˆncia, e´ apresentado o
conceito do campo equivalente, muito u´til no ca´lculo de doses proporcionadas por campos
diferentes dos usados no comissionamento.
2.4.1.1 A lei do inverso do quadrado da distaˆncia
Na radioterapia externa, se assume que as fontes de radiac¸a˜o sa˜o pontuais e que produzem
feixes divergentes. Portanto, nesta condic¸a˜o o nu´mero de fo´tons por unidade de a´rea
diminui com a distaˆncia e, no va´cuo, a flueˆncia de fo´tons seria inversamente proporcional
ao quadrado da distaˆncia. Para feixes de fo´tons de alta energia, este modelo na˜o esta´
exatamente correto, ja´ que ha´ o espalhamento de radiac¸a˜o em diversos componentes da
ma´quina de tratamento e desta forma na˜o ter´ıamos uma fonte pontual. Entretanto a lei
do inverso do quadrado da distaˆncia e´ uma aproximac¸a˜o amplamente utilizada.
O fator de correc¸a˜o utilizado quando o ponto de ca´lculo esta´ a uma distaˆncia para a
fonte diferente da usada no arranjo de refereˆncia (utilizado na determinac¸a˜o do fator de
calibrac¸a˜o da ma´quina de tratamento) e´ muitas vezes chamado de fator distaˆncia. Este





onde D ref e´ a distaˆncia entre a fonte e o ponto onde o rendimento da ma´quina de
tratamento (F c) foi determinado; e D e´ a distaˆncia entre a fonte e o ponto de ca´lculo.
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2.4.1.2 Grandezas dosime´tricas
Percentual de dose em profundidade
O percentual de dose em profundidade (PDP) e´ definido como a raza˜o percentual da
dose em uma profundidade arbitra´ria pela dose na profundidade de dose ma´xima, no
eixo do feixe central. Essas doses sa˜o determinadas com uma distaˆncia fonte-superf´ıcie
constante. A figura 2.16 apresenta um exemplo de curva de PDP obtida com um feixe de
fo´tons de 6 MV. Para uma determinada qualidade de feixe, o PDP e´ func¸a˜o da distaˆncia
fonte-superf´ıcie, da profundidade e do tamanho de campo, definido na superf´ıcie.
Figura 2.16. Curva de PDP de um feixe de fo´tons de energia 6MV obtida com
um campo 10x10 cm2e distaˆncia fonte-superf´ıcie de 100 cm.
Raza˜o de tecido ma´ximo
A raza˜o de tecido ma´ximo (TMR, do ingleˆs tissue maximum rate) e´ a raza˜o da dose em
uma profundidade arbitra´ria pela dose em uma profundidade de refereˆncia, a profundi-
dade de dose ma´xima. Esta grandeza e´ um caso particular de outra chamada TPR (do
ingleˆs tissue phanton rate), na qual a profundidade de refereˆncia na˜o necessariamente e´ a
de dose ma´xima. Diferentemente do PDP, as doses que geram a TMR sa˜o determinadas
com uma distaˆncia fonte-detector fixa, portanto a distaˆncia fonte-superf´ıcie na˜o e´ cons-
tante. A TMR e´ func¸a˜o da qualidade de feixe, da profundidade e do tamanho de campo
definido nesta profundidade. A figura 2.17 apresenta uma representac¸a˜o dos arranjos
necessa´rios para medir essa grandeza.
Fator espalhamento de pico
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Figura 2.17. Arranjos usados para determinar o TMR. Para uma distaˆncia fonte-
detector (DFD), o TMR do campo C na profundidade d seria determinado pela
raza˜o da dose Dp pela dose Dref, na profundidade de refereˆncia dref (para determi-
nar o TMR, a profundidade de refereˆncia e´ a profundidade de dose ma´xima).
O fator espalhamento de pico (PSF, do ingleˆs peack scater factor) e´ definido como a
raza˜o da dose na profundidade de dose ma´xima, em um fantoma retangular de a´gua, pela
dose, sem a presenc¸a do fantoma, pore´m com material ao redor do detector suficiente
para gerar equil´ıbrio eletroˆnico. Essas doses sa˜o medidas na mesma distaˆncia da fonte.
A figura 2.18 representa os arranjos necessa´rios para determinar o PSF. Esta grandeza e´
func¸a˜o da qualidade do feixe e do campo de radiac¸a˜o.
Fator rendimento relativo
O Fator Rendimento Relativo (FRR) e´ definido como a raza˜o da dose em uma profundi-
dade de refereˆncia (dose ma´xima), obtida com um campo arbitra´rio, pela dose na mesma
profundidade obtida com um campo de refereˆncia (usualmente com o mesmo arranjo
usado na calibrac¸a˜o da ma´quina de tratamento - 10x10 cm2; DFS=100cm). Estas doses
sa˜o determinadas com uma distaˆncia fonte-superf´ıcie fixa. O FRR e´ func¸a˜o da qualidade
do feixe e do tamanho do campo definido no isocentro.
Fator fora do eixo
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Figura 2.18. Arranjos usados para determinar o PSF. Para uma distaˆncia fonte-
superf´ıcie (DFS), o PSF do campo C seria determinado pela raza˜o da dose Dp, na
profundidade de dose ma´xima pela dose Dar, na mesma distaˆncia para a fonte e
com equil´ıbrio eletroˆnico assegurado .
O Fator fora do eixo (OAR, do ingleˆs off axis ratio) e´ definido como a raza˜o da dose
fora do eixo do feixe central pela dose no eixo central a uma mesma profundidade. Essas
doses sa˜o adquiridas com perfis de campo medidos perpendicularmente ao eixo do feixe
central. A figura 2.19 apresenta um exemplo de perfil de campo aberto e um de campo
com filtro 60 adquiridos com um feixe de 6 MV. Para uma determinada qualidade de
feixe, o OAR e´ func¸a˜o da profundidade, da distaˆncia fonte-superf´ıcie, de poss´ıveis filtros
utilizados e do tamanho de campo, definido no isocentro.
Fator filtro e fator bandeja
Quando e´ utilizado algum atenuador entre o objeto a ser irradiado e a fonte de radiac¸a˜o,
e´ necessa´rio, para o ca´lculo de dose, considerar essa atenuac¸a˜o. Isso ocorre quando se usa
filtros e blocos, que sa˜o fixados em uma bandeja de acr´ılico. Esses fatores sa˜o definidos
como a raza˜o da dose adquirida com o objeto atenuador (filtro ou bandeja) pela dose
adquirida sem o objeto atenuador em uma profundidade arbitra´ria, no eixo do feixe
central e com uma distaˆncia fonte-superf´ıcie constante. O fator bandeja (FB) pouco
varia com o campo e por isso e´ geralmente tabelado apenas para o campo 10x10 cm2, ja´
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Figura 2.19. Perfis de campo obtidos com feixe de fo´tons de 6MV a 5 cm de
profundidade. O perfil contido na imagem a) foi adquirido com o campo aberto
15x15 cm2 e o contido na imagem b) foi adquirido com filtro 60 e campo 20x20 cm2.
o fator filtro (FF) e´ usualmente tabelado em func¸a˜o do tamanho de campo.
Fator endurecimento do feixe
A bandeja de acr´ılico atenua o feixe, mas na˜o altera significantemente seu espectro de
energia. Quando o filtro usado e´ o filtro f´ısico (feito de metal) ocorre o chamado endu-
recimento do feixe, ou seja, o espectro de energia do feixe se altera para um com uma
energia me´dia maior. Devido a esse fenoˆmeno, quando o ponto de ca´lculo possui uma
profundidade diferente da profundidade na qual o fator filtro foi definido, e´ necessa´rio o
uso do chamado Fator endurecimento do feixe (HBF, do ingleˆs hard beam factor). Este
fator e´ a raza˜o do fator filtro a uma profundidade arbitra´ria pelo fator filtro em uma
profundidade de refereˆncia.
2.4.1.3 O campo equivalente
O me´todo de ca´lculo baseado em dados emp´ıricos na˜o pode ser usado de forma gene´rica,
pois a quantidade de medic¸o˜es necessa´rias para contemplar todas as poss´ıveis situac¸o˜es
cl´ınicas torna seu uso impratica´vel. E mesmo nas situac¸o˜es nas quais esse me´todo e´
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utilizado, e´ necessa´rio fazer algumas aproximac¸o˜es. Geralmente, no comissionamento
sa˜o usados campos de radiac¸a˜o quadrados. As grandezas dosime´tricas utilizadas para o
ca´lculo de dose sa˜o tabeladas em func¸a˜o desses campos. Quando outra forma de campo
e´ necessa´ria, para acessar os dados tabelados e´ usado o campo quadrado que teria as
mesmas condic¸o˜es de espalhamento de radiac¸a˜o que o campo com esta outra forma.
O campo equivalente pode ser encontrado pela aproximac¸a˜o proposta originalmente
por Stearing et al. [61]. Usado somente para formas retangulares de campo, a condic¸a˜o
proposta para que haja equivaleˆncia entre os campos e´ que a a´rea dividida pelo per´ımetro
desses campos seja igual [62]. Portanto, para um campo retangular de lados a e b, o lado





onde L e´ o tamanho do lado do campo quadrado equivalente.
Quando o campo de radiac¸a˜o possui uma forma irregular, outros me´todos podem
ser utilizados para o ca´lculo do campo equivalente [63, 64, 65]. Esta demanda ocorre
quando se usa blocos ou MLC para conformar o campo. Nestes casos, no algoritmo de
ca´lculo de dose e´ necessa´rio o uso do campo equivalente dado pela posic¸a˜o dos colimadores
secunda´rios (campos retangulares) e o campo equivalente dado pela forma dos colimadores
extras (bloco ou MLC).
2.4.1.4 O algoritmo de ca´lculo de dose
O rendimento dos aceleradores lineares, representado pelo fator de calibrac¸a˜o do equi-
pamento, tem como unidade geralmente utilizada, o centigray por unidade monitora
(cGy/UM). E´ bastante comum usar o fator de calibrac¸a˜o ajustado para que 1 UM repre-
sente 1 cGy na profundidade de dose ma´xima, em irradiac¸o˜es realizadas em um fantoma
de a´gua, com um campo 10x10 cm2 e distaˆncia fonte-superf´ıcie de 100 cm. Nesta situac¸a˜o
dosime´trica, considerada de refereˆncia, a dose entregue por uma determinada UM pode
ser calculada diretamente por meio do fator de calibrac¸a˜o. Em outras situac¸o˜es, e´ ne-
cessa´rio corrigir o rendimento da ma´quina de tratamento. A correc¸a˜o pode ser feita com
os fatores apresentados nesta sec¸a˜o, de forma que o algoritmo usado para o ca´lculo da
dose D em uma profundidade p e a uma distaˆncia L para o eixo do feixe central e´
D = UM× Fc × TMR(Ccol, p)× Fd × PSF (Ccol)
PSF (Ceq)
× FRR(Ceq)×
OAR(L,Ccol, p, f)× FF (Ccol, f)×HBF (Ccol, p, f)× FB,
(2.10)
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onde Ccol e´ o campo equivalente dado pelo bloco ou MLC; Ceq e´ campo equivalente dado
pelos colimadores secunda´rios; e f e´ o filtro utilizado. Quando a distaˆncia fonte-superf´ıcie
usada no ca´lculo e´ a mesma usada na obtenc¸a˜o do PDP tabelado, a dose tambe´m pode
ser obtida por
D = UM× Fc × PDP (Ccol, p)× PSF (Ccol)
PSF (Ceq)
× FRR(Ceq)×
OAR(L,Ccol, p)× FF (f, Ccol)×HBF (f, Ccol, p)× FB.
(2.11)
2.4.2 Me´todos baseados em convoluc¸a˜o/superposic¸a˜o
Os me´todos que utilizam convoluc¸a˜o/superposic¸a˜o na˜o se baseiam diretamente em dados
dosime´tricos, mas sim em princ´ıpios f´ısicos do comportamento do feixe de radiac¸a˜o, consi-
derando a natureza indireta da deposic¸a˜o de energia pelo feixe de fo´tons. Ha´ a separac¸a˜o
das interac¸o˜es prima´rias do transporte dos fo´tons e ele´trons, produzidos a partir do efeito
fotoele´trico, efeito Compton e produc¸a˜o de pares [66, 38].
A modelagem do espalhamento da radiac¸a˜o e´ feita por meio de func¸o˜es nu´cleo (Ker-
nels), usadas na convoluc¸a˜o, possibilitando o ca´lculo direto de dose em situac¸o˜es nas quais
campos de forma irregular sa˜o utilizados. Essas func¸o˜es representam o transporte da ener-
gia depositada localmente por um feixe de radiac¸a˜o discretizado. A heterogeneidade do
meio e´ tipicamente considerada ao reescalonar o Kernel com a densidade eletroˆnica me´dia
entre o ponto de interac¸a˜o e o ponto de ca´lculo. Diferentes tipos de Kernels podem ser
utilizados, sendo os mais usados o kernel pontual e o do tipo pencil beam (figura 2.20).
Usualmente, essas func¸o˜es sa˜o derivadas de simulac¸o˜es de Monte Carlo [67]. O outro
componente essencial da convoluc¸a˜o/superposic¸a˜o e´ a flueˆncia de energia dos fo´tons usa-
dos no feixe cl´ınico. O produto dessa flueˆncia pelo coeficiente de atenuac¸a˜o em massa
descreve a energia transferida por unidade de massa e e´ conhecido como Terma. Nesse
tipo de algoritmo, a dose e´ computada por meio da convoluc¸a˜o desses dois componentes,






r′ )k(−→r −−→r′ )dV, (2.12)
onde T e K sa˜o as func¸o˜es Terma e kernel, respectivamente.
Os me´todos de ca´lculo que usam Kernel pontual podem ser interpretados como a
superposic¸a˜o ponderada por diferentes pesos das respostas de irradiac¸o˜es pontuais [66].
Para se ter eficieˆncia computacional, essas superposic¸o˜es sa˜o realizadas por meio de con-
voluc¸a˜o. Entretanto, este me´todo e´ menos eficiente computacionalmente do que os que
utilizam Kernel do tipo pencil beam [68], apesar de melhor considerar as heterogeneidades
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Figura 2.20. Ilustrac¸a˜o de diferentes kernels de deposic¸a˜o de energia; a)do tipo
pontual e b) do tipo pencil beam. Imagem adaptada de [38]
Figura 2.21. Representac¸a˜o de uma distribuic¸a˜o de dose calculada, ao longo da
profundidade, por meio da convoluc¸a˜o do Terma (energia liberada por unidade de
massa) com um kernel pontual. Imagem adaptada [38]
do meio. O me´todo de ca´lculo conhecido como collapded cone surgiu como uma apro-
ximac¸a˜o para equilibrar a eficieˆncia e o tempo de ca´lculo [69]. Nesse me´todo, a func¸a˜o
nu´cleo e´ dividida em um determinado nu´mero de cones, que partem de sua origem e sa˜o
colapsados para o raio central dessa figura geome´trica (figura 2.22). Outra abordagem
usada para aumentar a velocidade dos ca´lculo e´ a utilizac¸a˜o de kernels que representam
a deposic¸a˜o de energia ao longo da direc¸a˜o do eixo do feixe de radiac¸a˜o, conhecidos como
kernels do tipo pencil beam. Essa forma de ca´lculo e´ bastante popular, pois fornece uma
boa relac¸a˜o entre a generalidade, a exatida˜o e o tempo de ca´lculo.
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Figura 2.22. Representac¸a˜o esquema´tica dos cones e seus raios centrais usados na
aproximac¸a˜o do me´todo de ca´lculo collapsed cone.
2.4.3 Me´todos baseados em simulac¸o˜es de Monte Carlo
Esse me´todo usa distribuic¸o˜es de probabilidade bem estabelecidas que regem as interac¸o˜es
individuais dos fo´tons e ele´trons com o paciente, ale´m do transporte dessas part´ıculas.
Apesar de ser o me´todo mais exato de ca´lculo, sua limitac¸a˜o reside na baixa eficieˆncia
computacional. O tempo necessa´rio para computar um grande nu´mero de histo´rias pode
ser reduzido com o avanc¸o computacional e, assim, no futuro, as simulac¸o˜es de Monte
Carlo podem estar mais presentes na rotina cl´ınica. Isto na˜o significa que atualmente na˜o
estejam. Em situac¸o˜es nas quais o tempo de ca´lculo elevado na˜o e´ um problema, como no
controle de qualidade de IMRT, as simulac¸o˜es de Monte Carlo sa˜o utilizadas em sistemas
descritos por diversos autores [70, 71, 72, 41].
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3 Metodologia
3.1 O Sistema de Calculo Independente
A proposta do sistema e´ realizar um ca´lculo de dose absorvida independente do sistema de
planejamento em um plano de um fantoma retangular. O me´todo usado para o ca´lculo de
dose independente baseia-se em correc¸o˜es realizadas no fator de calibrac¸a˜o do acelerador
linear por meio de fatores tabelados, derivados de medic¸o˜es e calculados a partir de simples
modelagem. Esta abordagem foi descrita na Sec¸a˜o 2.4.1 e e´ amplamente utilizada para
ca´lculos pontuais de dose. Este me´todo e´ de dif´ıcil implementac¸a˜o em situac¸o˜es nas
quais os paraˆmetros de tratamento possuem muitos graus de liberdade (tratamentos de
IMRT realizados com MLC, por exemplo), pois seria necessa´ria uma quantidade de dados
dosime´tricos que contemplasse todos os poss´ıveis arranjos. Nestas situac¸o˜es, para ca´lculos
de distribuic¸a˜o de dose, outros me´todos sa˜o usados preferencialmente [73, 74, 75, 38, 40].
No caso especifico do JOIMRT, para o controle de qualidade, e´ via´vel a abordagem por
meio de dados dosime´tricos tabelados, pois os segmentos dos campos de tratamento sa˜o
unicamente retangulares. Ale´m disso, o meio usado no ca´lculo possui a mesma geometria
do fantoma usado para gerar os dados tabelados. Outros fatores facilitam o uso deste
me´todo, como: simplicidade de implementac¸a˜o computacional, dados dosime´tricos ja´
dispon´ıveis e a utilizac¸a˜o de uma u´nica profundidade para o ca´lculo. Os ca´lculos do
sistema independente sa˜o realizados com distaˆncia fonte-superf´ıcie de 100 cm a 5 cm de
profundidade.
3.1.1 O algoritmo de ca´lculo de dose
Praticamente todos os dados dosime´tricos usados no algoritmo de ca´lculo foram gerados a
partir do comissionamento da ma´quina de tratamento (acelerador linear Primus/Siemens)
para a energia de 6 MV. O comissionamento foi realizado com um fantoma de varredura
3D e caˆmara de ionizac¸a˜o cil´ındrica de volume sens´ıvel 0,125 cc. Periodicamente os dados
gerados sa˜o verificados por meio de um programa de controle de qualidade. As medic¸o˜es
realizadas no comissionamento, utilizadas para gerar os fatores de correc¸a˜o do algoritmo
33
de ca´lculo de dose, foram:
 Perfis em profundidade no eixo central de campo quadrados abertos de 3x3 a
40x40 cm2;
 Perfis laterais (no sentido crossplane) na profundidade de 5 cm dos campo quadrados
abertos 2x2, 3x3, 5x5, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25, 30x30, 35x35 e 40x40 cm2; e
 Rendimento do acelerador na profundidade de 5 cm dos campos quadrados abertos
de 3x3 a 40x40 cm2.
Cada perfil lateral de campo usado para alimentar o algor´ıtmo de ca´lculo foi gerado
a partir do meio perfil de campo no sentido do colimador X2. Para todos os campos, o
meio perfil foi refletido no sentido oposto. Portanto assumiu-se que ha´ perfeita simetria
do feixe, tanto na direc¸a˜o crossplane como na direc¸a˜o inplane. O anexo C apresenta os
dados gerados no comissionamento utilizados no SCI.
Os segmentos de campo utilizados no JOIMRT podem ter campos pequenos, de forma
que os dados obtidos no comissionamento na˜o os representem com exatida˜o suficiente.
Portanto algumas medic¸o˜es de campos pequenos foram realizadas para alimentar o algo-
ritmo de ca´lculo. O fator rendimento relativo dos campos 1x1 e 2x2 cm2 foi medido com
filme radiocroˆmico, de acordo com o me´todo descrito na Sec¸a˜o 3.2.1. Esses fatores foram
determinados como a raza˜o da dose obtida com o campo em questa˜o pela dose obtida
com o campo 10x10 cm2 na profundidade de dose ma´xima (1,6 cm). Como as medic¸o˜es
foram realizadas a 5 cm de profundidade em um fantoma de a´qua so´lida foi usado o PDP
do campo 10x10 cm2 para determinac¸a˜o de dose na profundidade de dose ma´xima desse
campo. Uma aproximac¸a˜o foi realizada para a determinac¸a˜o da dose na profundidade de
dose ma´xima dos campos 1x1 e 2x2 cm2: o PDP usado foi o do campo 3x3 cm2 nas duas
situac¸o˜es.
A distribuic¸a˜o de dose (absoluta) planar gerada por um determinado segmento de
campo e´ obtida multiplicando-se a dose calculada no centro do segmento de campo pela
distribuic¸a˜o de dose relativa planar, normalizada nesse ponto. A dose no centro do
segmento de campo i e´ calculada por
Doseci = Fc × UMi × PDP (Ceqi, 5cm)× FRR(Ceqi)×OAR(xci, yci), (3.1)
onde Ceqi e´ o campo equivalente do segmento, xci e yci sa˜o as coordenadas do centro do
segmento de campo no plano de ca´lculo, Fc e´ o fator de calibrac¸a˜o do acelerador linear,
UMi e´ o nu´mero de unidades monitoras do segmento, PDP e´ o percentual de dose em
profundidade, FRR e´ o fator rendimento relativo e OAR e´ o fator fora do eixo obtido a
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partir do campo 40x40 cm2. O campo equivalente e´ obtido com a equac¸a˜o 2.9, proposta
por Stearing et al. [61]. A dose relativa planar e´ calculada por
Doseri(x, y) = PerfilXi(x)× PerfilYi(y), (3.2)
onde PerfilX(x) e´ o perfil de campo na direc¸a˜o crossplane e PerfilY(y) e´ o perfil de campo
na direc¸a˜o inplane; de forma que a distribuic¸a˜o de dose no plano do fantoma retangular
a uma profundidade de 5cm gerada pelo segmento de campo i e´ descrita por




A soma da distribuic¸a˜o de dose de todos os segmentos e´, enta˜o, utilizada para obter a





Em uma determinada direc¸a˜o (inplane ou crossplane), o perfil de campo e´ obtido a
partir do perfil do campo quadrado de lado igual ao lado do campo retangular. Os valores
desse perfil sa˜o alterados para o valor ma´ximo de dose desde a posic¸a˜o onde se encontra
o valor ma´ximo de dose ate´ o centro do campo, conforme ilustrado na figura 3.1. Depois
sa˜o deslocados para que posic¸a˜o do centro do perfil coincida com a posic¸a˜o do centro do
campo retangular. Por fim o perfil deslocado e´ multiplicado pelo perfil do maior campo
dispon´ıvel (40x40 cm2) e normalizado em 1 no centro do campo.
Quando a posic¸a˜o do colimador assume um valor que na˜o esta´ contemplado no banco
de dados dosime´tricos utilizado para alimentar o algoritmo de ca´lculo de dose, e´ feita uma
interpolac¸a˜o. O perfil de campo e´ determinado utilizando o perfil do campo quadrado
tabelado de lado imediatamente superior e o imediatamente inferior ao valor do lado do
campo retangular dado pela posic¸a˜o dos colimadores. Estes dois perfis sa˜o envelopa-
dos para o tamanho de campo dado pelas posic¸o˜es dos colimadores e, posteriormente,
interpolados linearmente. O perfil envelopado e´ calculado da seguinte forma:
Perfil(x) = PerfilL(x× C
L
), (3.5)
onde C e´ o o tamanho de campo dado pelas posic¸o˜es dos colimadores, L e´ o lado do campo
quadrado tabelado imediatamente superior ou inferior ao dobro do valor da posic¸a˜o do
colimador e PerfilL e´ o perfil do campo quadrado de lado L.












Figura 3.1. Processo de obtenc¸a˜o do perfil de campo. O exemplo indica a ob-
tenc¸a˜o do perfil de campo na direc¸a˜o crossplane dado pelo colimador X1=2,5 e
X2=12,5: (a) perfil do campo quadrado de lado 15 cm; (b) perfil alterado para
valores da ma´xima dose desde a posic¸a˜o onde se encontra o valor ma´ximo de dose
ate´ o centro do campo; (c) perfil deslocado para que posic¸a˜o do centro do perfil
coincida com a posic¸a˜o do centro do campo retangular; (d) perfil de campo do
campo quadrado 40x40 cm2; (e) perfil deslocado multiplicado pelo perfil do campo
40x40 cm2; (f) resultado final com o perfil normalizado no centro do campo
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(2x2 cm2), o perfil de campo e´ obtido com a equac¸a˜o 3.5.
3.1.2 Implementac¸a˜o do sistema de ca´lculo de dose independente
O SCI foi desenvolvido no Python v2.7 com o uso de tecnologias como pydicom (biblioteca
usada para leitura dos arquivos DICOMRT, gerados no SPT),PIL (biblioteca usada para
manipular imagens) e easygui, usada para gerar a interface interativa do usua´rio. Os
dados dosime´tricos, necessa´rios para o ca´lculo de dose, foram tabelados e armazenados
em uma planilha (arquivo do tipo XLS) utilizada como banco de dados. O usua´rio deve
importar o arquivo DICOMRT contendo os planos de tratamento a serem verificados e
o sistema exporta um arquivo, tambe´m do tipo DICOMRT, contendo a distribuic¸a˜o de
dose planar calculada com cada pixel representando 1 mm2.
3.2 Testes de Validac~ao
Para a avalic¸a˜o do SCI, foram realizados testes dosime´tricos com a intenc¸a˜o de: (i)
verificar a correta implementac¸a˜o do algoritmo de ca´lculo; (ii) analisar os ca´lculos de
dose pontuais em campos assime´tricos; (iii) verificar as aproximac¸o˜es e ajustes usados na
determinac¸a˜o dos perfis de campo; (iv) estimar a exatida˜o do ca´lculo de dose planar do
sistema.
As previso˜es de dose do algoritmo de ca´lculo do sistema de verificac¸a˜o foram inicial-
mente comparadas com os valores obtidos em ca´lculos manuais, no eixo central. Arranjos
simples foram utilizados nestas primeiras comparac¸o˜es: campos quadrados abertos (de
3x3 a 40x40 cm2) na profundidade de 5g/cm2 e distaˆncia fonte-superf´ıcie de 100 cm. Ale´m
do valor calculado de dose, os paraˆmetros usados no ca´lculo (PDP e Fator Rendimento
Relativo) foram comparados com os valores contidos na tabela de dados dosime´tricos
gerada no comissionamento.
Em seguida, comparou-se a previsa˜o dosime´trica do sistema de verificac¸a˜o a`s medic¸o˜es
realizadas com um fantoma de a´gua de 40x40x40 cm3 e com caˆmara de ionizac¸a˜o Scanditronix-
Wellhofer do tipo farmer (0,6 cc). Foram realizadas medic¸o˜es a 5 cm de profundidade
no centro dos campos assime´tricos contidos na tabela 3.1. Em todos os arranjos, as an-
gulac¸o˜es do gantry e do colimador foram 0°, a distaˆncia fonte-superf´ıcie foi de 100 cm e
100 UMs foram empregadas. Os paraˆmetros usados no ca´lculo fora do eixo central (PDP,
Fator Rendimento Relativo e OAR) tambe´m foram comparados com os valores contidos
na tabela de dados dosime´tricos gerada no comissionamento.
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Tabela 3.1. Campos usados para medic¸o˜es com caˆmara de ionizac¸a˜o nos testes do
SCI.
X1 (cm) X2 (cm) Y1 (cm) Y2 (cm)
3,0 8,5 12,5 12,5
5,0 5,0 -10,0 15,0
4,5 -1,0 7,5 -4,0
11,5 11,5 0,0 5,0
20,0 7,5 3,0 3,0
-2,0 5,0 -8,5 11,5
Os perfis dos campos quadrados 5x5, 10x10, 15x15, 20x20, 30x30, 35x35 e 40x40 cm2 ad-
quiridos no comissionamento da ma´quina de tratamento com caˆmara de ionizac¸a˜o foram
comparados com os perfis calculados pelo sistema independente.
Situac¸o˜es dosimetricamente complexas com campos pequenos e colimadores assime´tricos
sa˜o comuns nas soluc¸o˜es geradas no SPT para a te´cnica JOIMRT. Esse tipo de situac¸a˜o
esta´ contemplada em medic¸o˜es realizadas dos perfis de campos apresentados na tabela
3.2. Os perfis foram medidos com filme radiocroˆmico, conforme a metodologia descrita
na sessa˜o 3.2.1, e, posteriormente, comparados com os ca´lculos realizados pelo sistema de
verificac¸a˜o. Essas medic¸o˜es foram feitas no eixo do centro do campo, em um fantoma de
a´gua so´lida na profundidade de 5g/cm2 com distaˆncia fonte-superf´ıcie de 100 cm e 200
UMs.
Tabela 3.2. Campos e direc¸a˜o dos perfis de campo obtidos nos testes do SCI.
Campo X1 (cm) X2 (cm) Y1 (cm) Y2 (cm) Direc¸a˜o do perfil
1 5,0 5,0 0,0 5,0 crossplane
2 5,0 5,0 -2,0 7,0 crossplane
3 5,0 5,0 -5,0 10,0 crossplane
4 5,0 5,0 -10,0 15,0 crossplane
5 1,0 1,0 1,0 1,0 crossplane e inplane
6 0,5 0,5 1,0 1,0 crossplane e inplane
7 -2,0 3,0 -8,5 11,0 crossplane e inplane
Por fim, foram realizadas comparac¸o˜es entre distribuic¸o˜es de dose calculadas pelo SCI
e duas refereˆncias:1) medic¸o˜es planares de dose, realizadas com um arranjo de detectores
de caˆmaras de ionizac¸a˜o, conforme descrito na sessa˜o 3.2.2; e 2) ca´lculos de distribuic¸a˜o
de dose planares realizados pelo SPT. Os dados usados para a comparac¸a˜o entre as doses
geradas por essas duas refereˆncias e calculadas pelo SCI foram obtidos a uma profundidade
de 5 g/cm2e com distaˆncia fonte-superf´ıcie de 100 cm. As medic¸o˜es foram realizadas em
um fantoma de a´gua so´lida e, para os ca´lculos do SPT, foi usado um fantoma virtual
retangular de densidade eletroˆnica equivalente a da a´gua.
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Para essas comparac¸o˜es foram realizados planos de JOIMRT com campos de ate´ 18
segmentos em 5 casos de caˆncer de cabec¸a e pescoc¸o e 5 de pro´stata. O sistema de plane-
jamento usado foi o Prowess versa˜o 5.0, com otimizac¸a˜o do tipo DAO. Os planejamentos
de JOIMRT de pro´stata foram realizados com 7 campos de radiac¸a˜o, permitindo ate´ 5
segmentos por campo. Para todos os casos foram feitos dois planos: um objetivando 54
Gy na pro´stata e ves´ıcula seminal e outro complementar objetivando 76 Gy de dose total
na pro´stata. Nos planos realizados para os casos de cabec¸a e pescoc¸o foram usados 5
campos de radiac¸a˜o. Em quatro casos, foram realizados planos objetivando 50 Gy no
alvo cl´ınico, que incluiu as cadeias de drenagem linfa´ticas cervicais, e na fossa supra cla-
vicular. Outro plano, complementar, com quatro ou cinco campos, foi usado para atingir
60 ou 70 Gy no tumor e na margem de seguranc¸a. Em treˆs desses casos foram permitidos
ate´ 5 segmentos por campo e em um deles, ate´ 18 segmentos. Para o caso restante foi
feito apenas um planejamento objetivando 54 Gy no alvo cl´ınico. No total 113 campos
foram gerados.
3.2.1 Dosimetria com filme radiocroˆmico
O filme dosime´trico utilizado no presente trabalho foi o EBT3, a terceira gerac¸a˜o dos
filmes EBT, produzido pela Ashland. Todas as gerac¸o˜es possuem os mesmos componentes
sens´ıveis a` radiac¸a˜o. Este filme radiocroˆmico oferece sensibilidade entre 0,1 e 10 Gy, possui
nu´mero atoˆmico efetivo semelhante ao da a´gua [47], resoluc¸a˜o espacial submilime´trica e
e´ pouco sens´ıvel a luz vis´ıvel [54]. A camada ativa do filme tem aproximadamente 30 µm
de espessura e esta´ entre duas camadas de 125 µm de espessura de polie´ster laminado
(figura 3.2). Com esta simetria, o EBT3 na˜o introduz a dependeˆncia, observada na
gerac¸a˜o anterior, na leitura do filme, com o lado utilizado na sua digitalizac¸a˜o [54, 76].
Figura 3.2. Representac¸a˜o do filme dosime´trico EBT3. Imagem adaptada [54].
O escaˆner Epson V1000, com o software Epson foram usados na dosimteria. Os filmes
foram escaneados com o escaˆner no modo profissional, como documento do tipo transpa-
rente (leitura por transmissa˜o) e como “Positive Film”. Foi usada uma resoluc¸a˜o de 300
pontos por polegada e imagem do tipo “48-bit Color”, sem qualquer processamento. A
Figura 3.3 mostra a configurac¸a˜o usada na digitalizac¸a˜o dos filmes dosime´tricos. Todos os
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filmes usados neste trabalho foram escaneados na mesma a´rea do escaˆner, com a mesma
orientac¸a˜o e com intervalo mı´nimo de 24 horas entre a exposic¸a˜o e a digitalizac¸a˜o. Os
arquivos foram gerados no formado tif de 16 bits.
Figura 3.3. Janela do software Epson com a configurac¸a˜o usada na digitalizac¸a˜o
dos filmes dosime´tricos.
Devido a` influeˆncia da temperatura da laˆmpada do escaˆner na formac¸a˜o da ima-
gem [53], para cada filme exposto, foram realizadas 3 digitalizac¸o˜es, sendo utilizada a
me´dia das duas u´ltimas. Da mesma forma, um filme na˜o exposto a radiac¸a˜o foi digitali-
zado para correc¸a˜o da reposta do escaˆner. Conforme descrito na sessa˜o 2.3.2.2, a resposta
do escaˆner na˜o e´ homogeˆnea em toda sua a´rea de utilizac¸a˜o. A correc¸a˜o da dependeˆncia
espacial do scaner foi realizada com um me´todo semelhante ao me´todo utilizado por Devic
et al. [52], no qual a matriz da imagem digitalizada do filme exposto e´ subtra´ıda pela
matriz da imagem do filme na˜o exposto.
As imagens foram processadas no software livre ImageJ 4.6. Foram desenvolvidos
plugins para a conversa˜o das imagens geradas no escaˆner para a imagem que representa
a distribuic¸a˜o de dose. Como o canal vermelho e´ o mais sens´ıvel a exposic¸a˜o [44], de
cada imagem, os dados deste canal foram extra´ıdos. Posteriormente, foi usado o filtro
Mediana, com raio de 10 pixels (representando aproximadamente 0,8 mm), para reduc¸a˜o
de ru´ıdo. Este processamento da imagem foi realizado antes da conversa˜o do valor do
pixel para dose. A densidade o´ptica final utilizada (netDO) foi calculada subtraindo,
ponto a ponto, a DO do filme exposto pela DO do filme na˜o exposto, ou seja,







onde In˜irrad e Iirrad sa˜o os valores me´dios do pixels obtidos nos dois u´ltimos scanners
do filme na˜o exposto e do exposto a radiac¸a˜o, respectivamente. Desta forma, a netDO
representa as alterac¸o˜es do filme quando exposto a radiac¸a˜o ionizante.
Procedimento de Calibrac¸a˜o
Para a calibrac¸a˜o, o filme foi cortado em pedac¸os de aproximadamente 4x7 cm. Esses
pedac¸os foram colocados no centro de um campo 10x10 cm2, a uma profundidade de 5
g/cm2 em um fantoma de a´gua so´lida, com distaˆncia fonte-superf´ıcie de 100 cm para a
irradiac¸a˜o. Foram usados 12 valores de dose entre 27 e 324 cGy (27,54,...324 cGy), com
3 exposic¸o˜es para cada n´ıvel de dose. A me´dia da leitura dessas 3 exposic¸o˜es foi usada
para a obtenc¸a˜o da curva de calibrac¸a˜o. Os valores de dose de cada leitura foram obtidos
calculando o valor me´dio dos pixels em uma a´rea de aproximadamente 1 mm2 (12x12
pixels) no centro do campo de radiac¸a˜o.
3.2.2 Dosimetria com Arranjo de Caˆmaras de Ionizac¸a˜o
O arranjo de detectores utilizado nas medic¸o˜es planares de dose (PTW 2D-ARRAY se-
ven29) consiste em um arranjo de 27x27 caˆmaras de ionizac¸a˜o operadas com voltagem
de 400 V. As caˆmaras possuem geometria cu´bica de dimensa˜o 0,5 x 0,5 x 0,5 cm, com
seus centros separados por uma distaˆncia de 1 cm (figura 2.14). Os detectores sa˜o cober-
tos por uma placa de PMMA de 5 mm de espessura, resultando em uma profundidade
equivalente em a´gua a 5,9 mm [77].
Para as medic¸o˜es, o arranjo foi colocado entre placas de a´gua so´lida, com 5 cm de
espessura abaixo e 4,5 cm de espessura acima. A distaˆncia fonte-superf´ıcie foi de 100 cm.
Quaisquer diferenc¸as nas condic¸o˜es dosime´tricas entre os ca´lculos e as medic¸o˜es foram
negligenciadas.
3.2.3 Ana´lise de Dados
As medic¸o˜es de doses pontuais realizadas com caˆmara de ionizac¸a˜o e as de perfis, re-
alizadas com filme radiocroˆmico, foram comparadas com as doses calculadas por meio
da diferenc¸a percentual, em regio˜es de baixo gradiente de dose, e do DTA, em regio˜es
de alto gradiente (penumbras de campo). As medic¸o˜es planares foram analisadas com o
ı´ndice gama no software Verisoft versa˜o 3.1.2 da PTW. Diferentes crite´rios foram utiliza-
dos para determinar a frac¸a˜o de pontos aprovados: (i) 3 % de diferenc¸a de dose e 3 mm
de DTA; (ii) 5 % de diferenc¸a de dose e 3 mm de DTA; (iii) 5 % de diferenc¸a de dose e
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5 mm de DTA. Testes de normalidade foram aplicados nas distribuic¸o˜es das frac¸o˜es de
pontos aprovados para determinar qual teste estat´ıstico e´ mais adequado na avaliac¸a˜o dos
resultados: parame´trico ou na˜o parame´trico. O teste Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) foi
usado para a avaliac¸a˜o das doze distribuic¸o˜es obtidas nos casos de pro´stata e nos casos de
cabec¸a e pescoc¸o (com os 3 crite´rios na avaliac¸a˜o gama nas comparac¸o˜es com as medic¸o˜es
e com os ca´lculos do SPT). A hipo´tese de normalidade foi rejeitada nas doze distribuic¸o˜es
(em todos os casos p 6 0, 5), portanto, na ana´lise dos resultados, o teste de Wilcoxon
foi usado para avaliar as hipo´teses dos valores me´dios das frac¸o˜es de pontos aprovados
observados.
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4 Resultados e discuss~ao
O anexo B apresenta a curva de calibrac¸a˜o usada na dosimetria com filme radiocroˆmico
EBT3, representada pelo polinoˆmio
Dose = 1387, 6× netDO2 + 711, 1× netDO, (4.1)
onde netDO e´ a densidade o´ptica obtida com a equac¸a˜o 3.6.
O fator rendimento relativo dos campos 1x1 e 2x2 cm2, medidos com filme radi-
ocroˆmico para alimentar o algor´ıtmo de ca´lculo, foram 0,722 e 0,850, respectivamente.
Os ca´lculos utilizando campos quadrados realizados manualmente na˜o apresentaram
desvios para os ca´lculos realizados com o sistema independente, assim como os paraˆmetros
usados no ca´lculo. A tabela 4.1 apresenta os valores de dose calculados pelo sistema
independente e de forma manual, assim como os paraˆmetros usados para o ca´lculo.
As medic¸o˜es realizadas com caˆmaras de ionizac¸a˜o dos campos contidos na tabela 3.1
apresentaram desvio ma´ximo de 2,3% dos valores calculados e a me´dia foi de 0,7%.
Nesse teste tambe´m na˜o foi observada qualquer diferenc¸a entre os paraˆmetros usados no
ca´lculo e os paraˆmetros tabelados (PDP, FRR e OAR). A pro´pria incerteza das medic¸o˜es
(aproximadamente 1,5% [43]) pode explicar os desvios entre os ca´lculos de dose pontuais
e as medic¸o˜es. A tabela 4.2 apresenta os os paraˆmetros usados no ca´lculo, os valores de
dose medidos e calculados, ale´m das diferenc¸as encontradas.
As comparac¸o˜es entre os perfis dos campos quadrados 5x5, 10x10, 15x15, 20x20,
30x30, 35x35 e 40x40 cm2 adquiridos no comissionamento da ma´quina de tratamento com
caˆmara de ionizac¸a˜o e os perfis calculados pelo sistema independente esta˜o representadas
na figura 4.1. Nos campos menores do que 30x30 cm2 na˜o foram observadas diferenc¸as
maiores do que 2% ou 2 mm de DTA. O campo 35x35 cm2 apresentou diferenc¸as maiores
do que estas apenas em doses menores do que 10% da dose no centro do campo (DTA
maiores do que 10 mm). Dos perfis de campo comparados apenas no campo 40x40 cm2 foi
observada DTA maior do que 2 mm nas doses maiores do que 10% da dose no centro do
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Tabela 4.1. Comparac¸a˜o entre os ca´lculos manuais e os realizados pelo SCI
Campo (cm2) FRR PDP (%) Ca´lculo Manual (cGy) Ca´lculo SCI (cGy)
3x3 0,904 83,588 75,56 75,56
4x4 0,921 84,592 77,91 77,91
5x5 0,939 85,596 80,37 80,37
6x6 0,956 85,904 82,12 82,12
7x7 0,969 86,252 83,58 83,58
8x8 0,982 86,599 85,04 85,04
9x9 0,991 86,889 86,11 86,11
10x10 1,000 87,180 87,18 87,18
11x11 1,008 87,330 88,03 88,03
12x12 1,016 87,480 88,88 88,88
13x13 1,023 87,580 89,59 89,59
14x14 1,030 87,680 90,31 90,31
15x15 1,037 87,780 91,03 91,03
16x16 1,042 87,866 91,56 91,56
17x17 1,046 87,951 92,00 92,00
18x18 1,050 88,037 92,44 92,44
19x19 1,054 88,122 92,88 92,88
20x20 1,058 88,208 93,32 93,32
21x21 1,062 88,257 93,73 93,73
22x22 1,065 88,307 94,05 94,05
23x23 1,069 88,356 94,45 94,45
24x24 1,072 88,405 94,77 94,77
25x25 1,076 88,455 95,18 95,18
30x30 1,085 88,702 96,24 96,24
35x35 1,090 89,042 97,06 97,06
40x40 1,093 89,347 97,66 97,66
campo (8 mm no ponto onde a dose e´ 95% da dose no centro do campo).
O me´todo usado no ca´lculo independente para a determinac¸a˜o dos perfis de campo
resulta em uma boa concordaˆncia com os dados obtidos no comissionamento em campos
menores do que 35x35 cm2, pore´m em campos maiores, o me´todo pode gerar valores de
DTA considera´veis, de ate´ 8 mm na regia˜o dentro do campo. Sa˜o poucas as situac¸o˜es
cl´ınicas nas quais segmentos de campos de radiac¸a˜o deste tipo sa˜o gerados com JOIMRT.
Em nenhum planejamento usado no presente trabalho (pro´stata e cabec¸a e pescoc¸o) foram
gerados campos maiores do que 35x35 cm2(nenhum colimador maior do que 17,5 cm).
Os perfis de campo calculados pelo sistema independente e medidos com filme radi-
ocroˆmico contidos na tabela 3.2 esta˜o representados nas Figuras 4.2 e 4.3. Os campos
assime´tricos 1, 2, 3 contidos na tabela 3.2 na˜o apresentaram diferenc¸as maiores do que
2% ou 2 mm. No campo 4, com o colimador Y1 na posic¸a˜o mais extrema (-10 cm),
diferenc¸as de ate´ 4% na dose em regia˜o dentro do campo de radiac¸a˜o foram observadas,
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Tabela 4.2. Comparac¸a˜o entre medic¸o˜es realizadas com caˆmara de ionizac¸a˜o (CI)
e o ca´lculo do SCI.
X1; X2; Y1; Y2 (cm) PDP (%) FRR OAR CI (cGy) SCI (cGy) Diferenc¸a (%)
3,0; 8,5; 12,5; 12,5 87,840 1,041 1,018 93,2 93,07 -0,1
5,0; 5,0; -10,0; 15,0 86,136 0,965 1,056 87,32 87,75 0,5
4,5; -1,0; 7,5; -4,0 84,090 0,912 1,040 78,90 79,80 1,1
11,5; 11,5; 0,0; 5,0 86,661 0,984 1,014 86,40 86,46 0,1
20,0; 7,5; 3,0; 3,0 87,137 0,999 1,040 90,40 90,50 0,1
-2,0; 5,0; -8,5; 11,5 83,588 0,904 1,050 77,56 79,34 2,3
pore´m na regia˜o de penumbra os valores de DTA foram menores do que 2 mm onde a
dose e´ superior a 10% da dose no centro do campo. Os campos menores apresentaram
diferenc¸as mais considera´veis. Esse resultado ja´ era esperado devido a maior resoluc¸a˜o
espacial do filme quando comparada a` da caˆmara de ionizac¸a˜o utilizada nas medic¸o˜es
usadas para alimentar o algoritmo de ca´lculo (volume sens´ıvel de 0,125 cc). Nos perfis
dos campos 5, 6 e 7, DTA de ate´ 5 mm foram observados. O algoritmo de ca´lculo foi ali-
mentado com medic¸o˜es feitas com caˆmara de ionizac¸a˜o com volume sens´ıvel de 0,125 cc.
Essa resoluc¸a˜o espacial e´ bastante inferior a do filme dosime´trico e resulta nas diferenc¸as
observadas [78, 79]. Se forem utilizadas medic¸o˜es com detectores com maiores resoluc¸o˜es
para alimentar o algoritmo de ca´lculo, estas diferenc¸as podem ser minimizadas.
A tabela 4.3 apresenta um resumo dos resultados obtidos nas avaliac¸o˜es gama rea-
lizadas com as distribuic¸o˜es planares de dose obtidas em planos de JOIMRT. Sa˜o apre-
sentados a me´dia e o desvio padra˜o da quantidade de pontos aprovados obtidos nas com-
parac¸o˜es entre as distribuic¸o˜es de dose geradas pelo SCI e as geradas: (i) pelas medic¸o˜es
e (ii) pelos ca´lculos do SPT. Um exemplo de uma avaliac¸a˜o em um caso de cabec¸a e
pescoc¸o esta´ na Figura 4.4.
Tabela 4.3. Resumo dos resultados obtidos nas avaliac¸o˜es gama.
Caso Refereˆncia 3%, 3 mm 5%, 3 mm 5%, 5 mm
Pro´stata 2D Array 97,8 ± 3,0 % 98,9 ± 2,2 % 99,7 ± 1,0 %
Pro´stata SPT 94,9 ± 4,2 % 97,5 ± 2,6 % 99,8 ± 0,4 %
Cabec¸a e Pescoc¸o 2D Array 88,5 ± 6,7 % 93,8 ± 5,0 % 97,6 ± 3,1 %
Cabec¸a e Pescoc¸o SPT 89,9 ± 5,3 % 95,0 ± 2,9 % 98,8 ± 1,2 %
Em geral, as aprovac¸o˜es em avaliac¸o˜es realizadas com o crite´rio 3% de diferenc¸a de
dose e 3 mm de DTA apresentaram mais variac¸a˜o entre os diferentes campos do que as
avaliac¸o˜es com os outros crite´rios. Quando utilizado o crite´rio de 5% de diferenc¸a de
dose 5 mm de DTA ha´ uma alta concordaˆncia entre os ca´lculos do SCI e as medic¸o˜es,
assim como ocorre quando os ca´lculos do SPT sa˜o usados como refereˆncia. Neste caso
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a me´dia de pontos aprovados foi superior a 99,3% (p < 0, 001) e a 99,6% (p < 0, 001)
nos casos de pro´stata quando usados, respectivamente, as medic¸o˜es e os ca´lculos do SPT
como refereˆncia. Nos casos de cabec¸a e pescoc¸o, as me´dias foram superiores a 96,5%
(p < 0, 001) e a 98,0% (p < 0, 001) usando, respectivamente, as medic¸o˜es e os ca´lculos
do SPT como refereˆncia. Com o crite´rio de 5% de diferenc¸a de dose e 3 mm de DTA,
a me´dia de pontos aprovados tambe´m foi satisfato´ria nos casos de pro´stata, com valor
superior a 98,0% (p < 0, 001), e nos casos de cabec¸a e pescoc¸o, com valor superior a 92,0%
(p < 0, 01), tendo como refereˆncia as medic¸o˜es realizadas com o arranjo de caˆmaras de
ionizac¸a˜o. A tabela 4.4 apresenta um resumo dos resultados obtidos nas avaliac¸o˜es gama
com o teste de Wilcoxon: sa˜o apresentados ı´ndices de aprovac¸a˜o me´dia nos quais ha´
significaˆncia estat´ıstica. Apesar de ter sido rejeitada a hipo´tese de normalidade de todas
as distribuic¸o˜es avaliadas, o teste t de Student tambe´m foi aplicado e foram obtidos
resultados semelhantes, portanto, ainda que esse teste fosse usado nas avaliac¸o˜es, as
concluso˜es na˜o seriam alteradas.
Tabela 4.4. Resumo dos resultados obtidos nas avaliac¸o˜es gama com o teste de
Wilcoxon para os casos de pro´stata e cabec¸a e pescoc¸o (CP). Sa˜o apresentados
ı´ndices de aprovac¸a˜o me´dia nos quais ha´ significaˆncia estat´ıstica
Caso Refereˆncia 3%, 3 mm p 5%, 3 mm p 5%, 5 mm p
Pro´stata 2D Array 97,0 % 0,0003 98,0 % 1,2.10−5 99,3 % 8,0.10−8
Pro´stata SPT 93,8 % 0,0021 96,8 % 0,0008 99,6 % 1,1.10−5
CP 2D Array 86,5 % 0,0144 92,0 % 0,0025 96,5 % 0,0005





Figura 4.1. Comparac¸a˜o do perfil dos campos obtidos com caˆmara de ionizac¸a˜o e
com o ca´lculo independente proposto: (a) campo X=5, Y=5 cm; (b) campo X=10,
Y=10 cm; (c) campo X=20, Y=20 cm; (d) campo X=30, Y=30 cm; (e) campo





Figura 4.2. Comparac¸a˜o do perfil dos campos obtidos com filme dosime´trico e
com o ca´lculo independente proposto: (a) campo X=10,Y1=0,Y2=5 cm; (b) campo
X=10,Y1=-2,Y2=7 cm; (c) campo X=10,Y1=-5,Y2=10 cm; (d) campo X=10,Y1=-




Figura 4.3. Comparac¸a˜o do perfil dos campos obtidos com filme dosime´trico e
com o ca´lculo independente proposto: (a) campo X=1;Y2=2 cm na direc¸a˜o inplane;
(b) campo X=1;Y2=2 cm na direc¸a˜o crossplane; (c) campo X1=-2;X2=3;Y1=-8,5;
Y2=11 cm na direc¸a˜o inplane; (d) campo X1=-2;X2=3;Y1=-8,5; Y2=11 cm na
direc¸a˜o crossplane
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Figura 4.4. Exemplo de uma avaliac¸a˜o gama em um caso de cabec¸a e pescoc¸o. No
canto superior esquerdo esta´ a distribuic¸a˜o de dose calculada pelo SPT e logo abaixo
esta´ a distribuic¸a˜o calculada pelo sistema independente. No canto superior direito
esta˜o duas comparac¸o˜es de perfis de campo obtidos a partir dessas distribuic¸o˜es de
dose. A Figura tambe´m apresenta o resultado da avaliac¸a˜o.
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5 Conclus~ao
No presente trabalho foi desenvolvido e avaliado um sistema de ca´lculo de dose inde-
pendente do sistema de planejamento, a fim de calcular as distribuic¸o˜es de dose planares
obtidas em planejamentos de JOIMRT. Os ca´lculos do SCI sa˜o realizados por meio de um
algoritmo baseado em fatores de correc¸a˜o e foram validados em testes com objetivo de:
(i) verificar a correta implementac¸a˜o do algoritmo de ca´lculo; (ii) analisar os ca´lculos de
dose pontuais em campos assime´tricos ; (iii) verificar as aproximac¸o˜es e ajustes usados na
determinac¸a˜o dos perfis de campo; (iv) estimar a exatida˜o do ca´lculo de dose planar do
sistema. Foram realizadas comparac¸o˜es entre previso˜es do sistema desenvolvido e ca´lculos
manuais, ca´lculos do SPT e medic¸o˜es, utilizando diferenc¸as percentuais de dose, DTA e
a avaliac¸a˜o gama.
Os resultados desses testes sugerem que a implementac¸a˜o do algoritmo de ca´lculo teve
sucesso, pois, ale´m da auseˆncia de diferenc¸as encontradas entre os paraˆmetros usados no
ca´lculo e os paraˆmetros tabelados, as diferenc¸as encontradas nas comparac¸o˜es entre os
perfis dos campos quadrados menores do que 30x30 cm2 e as doses obtidas com os campos
contidos na tabela 3.1 foram pequenas (menores do que 3% ou 2 mm). Diferenc¸as maiores
foram observadas nos perfis de campo maiores do que 30x30 cm2 . Considerando que,
para a maioria dos casos cl´ınicos, os campos gerados na te´cnica JOIMRT sa˜o menores do
que esse valor e que as diferenc¸as observadas nos campos pequenos (medidos com filme)
possuem valores na˜o muito elevados (DTA de ate´ 5 mm), o me´todo utilizado para gerar
os perfis de campo mostrou-se adequado para o propo´sito do sistema desenvolvido. As
avaliac¸o˜es gama usando tanto as medic¸o˜es quanto o SPT como refereˆncia sugerem que o
SCI possui uma boa representac¸a˜o da distribuic¸a˜o de dose real dentro de 5% de diferenc¸a
de dose e 5 mm de DTA , uma vez que a me´dia de pontos aprovados foi superior a 96,5%
(p < 0, 001) em todos os casos quando esse crite´rio foi utilizado. O sistema tambe´m
apresenta um boa representac¸a˜o dentro do intervalo de 5% de diferenc¸a de dose e 3 mm
de DTA (em todos os casos a me´dia de pontos aprovados superior a 92%; (p < 0, 01)).
As me´dias de pontos aprovados com esses dois crite´rios esta˜o, portanto, de acordo com
os valores tipicamente usados como refereˆncia por profissionais da a´rea de radioterapia.
Desta forma, o sistema desenvolvido no presente trabalho esta´ pronto para ser utilizado
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para o CQ de IMRT do tipo Jaws-Only sem custo adicional em relac¸a˜o aos equipamentos
ja´ utilizados, reduzindo o fluxo de trabalho comparado a me´todos mais tradicionais e sem
ocupac¸a˜o adicional da ma´quina de tratamento.
A implementac¸a˜o do SCI na rotina do servic¸o de radiotarapia ainda requer, como
trabalho futuro, a determinac¸a˜o dos n´ıveis de ac¸a˜o a serem utilizados, ou seja, a deter-
minac¸a˜o do crite´rio a ser utilizado na avaliac¸a˜o gama e qual frac¸a˜o de pontos aprovados
acima da qual os planos de JOIMRT sera˜o considerados validados, sem necessidade de
ac¸a˜o a ser tomada. Com a estimativa da exatida˜o dos ca´lculos gerada nesta dissertac¸a˜o,
os desvios de dose considerados aceita´veis clinicamente e a carga de trabalho desejada
(quantidade aceita´vel de falsos positivos) e´ poss´ıvel fazer essa determinac¸a˜o. Apesar de
sua simplicidade, antes da implementac¸a˜o e para a correta utilizac¸a˜o do SCI tambe´m e´
necessa´rio que haja um treinamento dos profissionais que fazem o CQ de JOIMRT.
Outros testes do sistema desenvolvido ainda podem ser realizados. No presente tra-
balho foram usados planos de casos de caˆncer de pro´stata e cabec¸a e pescoc¸o. Outros
s´ıtios de tratamentos e outras estrate´gias de planejamentos tambe´m podem ser utiliza-
das para estimar a exatida˜o dos ca´lculos do SCI nessas situac¸o˜es. Ale´m disso, pode-se
fazer um estudo do impacto na carga de trabalho do uso do SCI comparando o tempo
necessa´rio para realizar o CQ de JOIMRT com o SCI com o tempo necessa´rio no uso
de outros me´todos. Outra proposta que poderia diminuir a carga de trabalho no CQ
proposto nessa dissertac¸a˜o e´ a integrac¸a˜o de um sistema de avaliac¸a˜o gama ao SCI. Esse
desenvolvimento eliminaria a necessidade do uso de outro software para a comparac¸a˜o
das distribuic¸o˜es de dose calculadas pelo SPT e pelo SCI.
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B Curva de calibrac~ao do filme EBT3
A tabela B.1 apresenta os 12 valores de dose usados na calibrac¸a˜o do filme dosime´trico
EBT3 em func¸a˜o das densidades o´pticas obtidas com a equac¸a˜o 3.6. A curva obtida com
o polinoˆmio usado na calibrac¸a˜o esta´ representada na figura B.1.
Tabela B.1. Doses e densidades o´pticas usadas para gerar a curva de calibrac¸a˜o















Figura B.1. Curva obtida com o polinoˆmio usado na calibrac¸a˜o do filme do-
sime´trico EBT3.
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C Dados dosimetricos gerados gerados no
comissionamento do Acelerador Linear
Os dados gerados no comissionamento do acelerador e utilizados no SCI esta˜o represen-
tados neste anexo: a tabela C.1 apresenta o FRR na profundidade de dose ma´xima;
as tabelas C.2, C.3 e C.4 apresentam o PDP obtidos com 100 cm de distaˆncia fonte-
superf´ıcie; e as demais tabelas desse anexo apresentam os meio perfis dos campos 40x40,
35x35, 30x30, 25x25, 20x20, 15x15, 10x10, 5x5, 3x3 e 2x2 cm2 adquiridos a 5 cm de
profundidade com 100 cm de distaˆncia fonte-superf´ıcie. Os meio perfis tambe´m esta˜o
representados nas figuras C.1 e C.2
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Tabela C.2. Tabela de PDP usado no SCI - parte1.
Campo (cm2) 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7 8x8 9x9 10x10 11x11
Profundidade (cm)
0 34,080 36,632 39,185 41,013 42,341 43,670 44,910 46,150 47,265
0,5 66,934 67,869 68,803 69,996 70,882 71,769 72,484 73,200 73,903
1 94,789 94,784 94,778 94,708 95,019 95,329 95,540 95,750 95,985
1,4 99,520 99,485 99,450 99,400 99,460 99,520 99,590 99,660 99,665
1,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 99,240 99,355 99,470 99,510 99,470 99,430 99,435 99,440 99,370
3 94,299 94,754 95,209 95,218 95,314 95,410 95,505 95,600 95,615
4 88,899 89,544 90,189 90,576 90,798 91,019 91,240 91,460 91,515
5 83,588 84,592 85,596 85,904 86,252 86,599 86,889 87,180 87,330
6 78,818 79,826 80,834 81,353 81,770 82,188 82,614 83,040 83,250
7 73,947 75,140 76,333 76,921 77,504 78,088 78,569 79,050 79,255
8 69,627 70,849 72,072 72,679 73,338 73,997 74,509 75,020 75,315
9 65,537 66,703 67,870 68,567 69,287 70,007 70,604 71,200 71,540
10 61,706 62,823 63,939 64,786 65,531 66,277 66,838 67,400 67,875
11 57,936 59,122 60,308 61,124 61,910 62,696 63,353 64,010 64,455
12 54,455 55,551 56,647 57,643 58,485 59,326 59,998 60,670 61,135
13 51,285 52,436 53,586 54,432 55,259 56,086 56,803 57,520 57,995
14 48,345 49,408 50,472 51,350 52,158 52,965 53,688 54,410 54,905
15 45,424 46,499 47,574 48,439 49,262 50,085 50,798 51,510 52,000
16 42,714 43,764 44,813 45,678 46,516 47,355 48,102 48,850 49,310
17 40,144 41,208 42,273 43,087 43,901 44,715 45,442 46,170 46,720
18 37,794 38,853 39,912 40,746 41,535 42,324 43,017 43,710 44,305
19 35,414 36,517 37,621 38,515 39,285 40,054 40,722 41,390 42,040
20 33,084 34,292 35,501 36,364 37,079 37,794 38,507 39,220 39,835
21 31,302 32,401 33,500 34,274 35,019 35,764 36,442 37,120 37,740
22 29,593 30,606 31,619 32,373 33,118 33,863 34,507 35,150 35,725
23 27,893 28,871 29,849 30,602 31,293 31,983 32,592 33,200 33,805
24 26,343 27,256 28,169 28,882 29,567 30,253 30,876 31,500 32,020
25 24,843 25,720 26,598 27,271 27,917 28,563 29,101 29,640 30,220
26 23,462 24,295 25,128 25,710 26,351 26,993 27,616 28,240 28,705
27 22,162 22,950 23,737 24,330 24,936 25,543 26,131 26,720 27,185
28 20,922 21,664 22,407 22,999 23,611 24,222 24,786 25,350 25,790
29 19,772 20,479 21,186 21,719 22,316 22,912 23,466 24,020 24,440
30 18,552 19,304 20,056 20,618 21,115 21,612 22,151 22,690 23,135
31 17,580 18,236 18,892 19,397 19,925 20,454 20,972 21,490 21,892
32 16,594 17,218 17,841 18,323 18,833 19,343 19,846 20,349 20,734
33 15,664 16,257 16,849 17,309 17,801 18,292 18,780 19,268 19,638
34 14,786 15,349 15,912 16,351 16,825 17,298 17,772 18,245 18,599
35 13,957 14,492 15,028 15,446 15,902 16,358 16,817 17,277 17,615
36 13,175 13,683 14,192 14,592 15,031 15,470 15,914 16,359 16,683
37 12,436 12,919 13,403 13,784 14,207 14,629 15,060 15,491 15,801
38 11,739 12,198 12,657 13,021 13,428 13,834 14,251 14,668 14,965
39 11,081 11,517 11,954 12,301 12,692 13,083 13,486 13,889 14,174
40 10,460 10,874 11,289 11,620 11,996 12,372 12,762 13,152 13,424
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Tabela C.3. Tabela de PDP usado no SCI - parte2.
Campo (cm2) 12x12 13x13 14x14 15x15 16x16 17x17 18x18 19x19 20x20
Profundidade (cm)
0 48,381 49,207 50,032 50,858 51,419 51,980 52,541 53,102 53,664
0,5 74,605 75,157 75,708 76,259 76,559 76,858 77,157 77,456 77,756
1 96,220 96,367 96,513 96,660 96,790 96,920 97,050 97,180 97,310
1,4 99,670 99,707 99,743 99,780 99,810 99,840 99,870 99,900 99,930
1,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 99,300 99,283 99,267 99,250 99,238 99,226 99,214 99,202 99,190
3 95,630 95,637 95,643 95,650 95,668 95,686 95,703 95,721 95,739
4 91,570 91,627 91,683 91,740 91,792 91,843 91,895 91,947 91,998
5 87,480 87,580 87,680 87,780 87,866 87,951 88,037 88,122 88,208
6 83,460 83,580 83,700 83,820 83,977 84,135 84,292 84,450 84,607
7 79,460 79,663 79,867 80,070 80,247 80,424 80,602 80,779 80,956
8 75,610 75,887 76,163 76,440 76,643 76,846 77,049 77,252 77,455
9 71,880 72,207 72,533 72,860 73,071 73,282 73,493 73,704 73,915
10 68,350 68,657 68,963 69,270 69,519 69,768 70,017 70,265 70,514
11 64,900 65,237 65,573 65,910 66,185 66,459 66,734 67,009 67,284
12 61,600 61,997 62,393 62,790 63,075 63,359 63,644 63,928 64,213
13 58,470 58,877 59,283 59,690 59,990 60,291 60,591 60,892 61,192
14 55,400 55,833 56,267 56,700 57,028 57,357 57,685 58,013 58,342
15 52,490 52,963 53,437 53,910 54,236 54,562 54,889 55,215 55,541
16 49,770 50,250 50,730 51,210 51,552 51,894 52,236 52,578 52,921
17 47,270 47,733 48,197 48,660 49,006 49,352 49,698 50,044 50,390
18 44,900 45,370 45,840 46,310 46,652 46,994 47,336 47,678 48,020
19 42,690 43,120 43,550 43,980 44,330 44,680 45,029 45,379 45,729
20 40,450 40,893 41,337 41,780 42,118 42,456 42,793 43,131 43,469
21 38,360 38,790 39,220 39,650 39,992 40,333 40,675 41,017 41,358
22 36,300 36,743 37,187 37,630 37,974 38,317 38,661 39,004 39,348
23 34,410 34,853 35,297 35,740 36,076 36,411 36,746 37,082 37,417
24 32,540 32,990 33,440 33,890 34,219 34,549 34,878 35,208 35,537
25 30,800 31,250 31,700 32,150 32,481 32,813 33,144 33,475 33,807
26 29,170 29,593 30,017 30,440 30,773 31,107 31,440 31,773 32,106
27 27,650 28,067 28,483 28,900 29,227 29,554 29,882 30,209 30,536
28 26,230 26,630 27,030 27,430 27,751 28,072 28,393 28,715 29,036
29 24,860 25,277 25,693 26,110 26,431 26,752 27,073 27,394 27,715
30 23,580 23,940 24,300 24,660 24,957 25,254 25,551 25,848 26,145
31 22,294 22,674 23,054 23,434 23,737 24,039 24,342 24,645 24,948
32 21,119 21,491 21,862 22,233 22,530 22,827 23,124 23,421 23,718
33 20,007 20,369 20,731 21,093 21,384 21,675 21,966 22,257 22,548
34 18,952 19,306 19,659 20,012 20,297 20,582 20,867 21,151 21,436
35 17,954 18,298 18,642 18,986 19,265 19,543 19,822 20,101 20,379
36 17,007 17,343 17,678 18,013 18,285 18,558 18,830 19,102 19,374
37 16,111 16,437 16,764 17,090 17,356 17,621 17,887 18,153 18,419
38 15,262 15,579 15,897 16,214 16,473 16,732 16,992 17,251 17,510
39 14,458 14,766 15,075 15,383 15,636 15,888 16,141 16,394 16,647
40 13,696 13,995 14,295 14,594 14,841 15,087 15,333 15,580 15,826
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Tabela C.4. Tabela de PDP usado no SCI - parte3.
Campo (cm2) 21x21 22x22 23x23 24x24 25x25 30x30 35x35 40x40
Profundidade (cm)
0 53,963 54,263 54,562 54,862 55,162 56,660 59,008 61,120
0,5 78,088 78,421 78,754 79,087 79,420 81,084 82,747 84,463
1 97,412 97,515 97,618 97,721 97,824 98,339 98,929 99,494
1,4 99,942 99,954 99,966 99,978 99,990 100,050 100,160 100,240
1,6 100 100 100 100 100 100 100 100
2 99,183 99,176 99,169 99,162 99,155 99,119 99,072 99,029
3 95,745 95,751 95,757 95,762 95,768 95,797 95,856 95,903
4 92,020 92,042 92,063 92,085 92,106 92,215 92,399 92,552
5 88,257 88,307 88,356 88,405 88,455 88,702 89,042 89,347
6 84,665 84,724 84,782 84,840 84,898 85,190 85,736 86,183
7 81,035 81,114 81,193 81,273 81,352 81,747 82,399 82,953
8 77,549 77,643 77,737 77,831 77,925 78,395 79,153 79,803
9 74,035 74,154 74,274 74,394 74,514 75,113 75,960 76,719
10 70,649 70,783 70,918 71,053 71,187 71,860 72,848 73,725
11 67,434 67,584 67,735 67,885 68,036 68,788 69,889 70,869
12 64,379 64,546 64,712 64,878 65,045 65,876 67,048 68,108
13 61,362 61,533 61,703 61,873 62,043 62,894 64,122 65,226
14 58,522 58,702 58,882 59,062 59,242 60,142 61,475 62,668
15 55,736 55,931 56,126 56,321 56,516 57,490 58,863 60,114
16 53,111 53,302 53,493 53,684 53,875 54,828 56,237 57,503
17 50,592 50,793 50,995 51,197 51,398 52,407 53,861 55,182
18 48,222 48,425 48,627 48,830 49,032 50,045 51,495 52,817
19 45,937 46,144 46,351 46,559 46,766 47,804 49,294 50,656
20 43,678 43,887 44,097 44,306 44,515 45,562 47,030 48,383
21 41,567 41,775 41,983 42,191 42,399 43,440 44,921 46,284
22 39,556 39,764 39,972 40,180 40,388 41,429 42,921 44,292
23 37,630 37,841 38,054 38,266 38,478 39,538 41,024 42,404
24 35,750 35,963 36,176 36,389 36,602 37,666 39,144 40,524
25 34,012 34,216 34,421 34,626 34,831 35,855 37,320 38,677
26 32,311 32,516 32,721 32,925 33,130 34,154 35,631 36,999
27 30,738 30,939 31,141 31,343 31,544 32,553 34,009 35,361
28 29,235 29,435 29,635 29,834 30,034 31,032 32,471 33,810
29 27,908 28,101 28,293 28,486 28,678 29,641 31,064 32,379
30 26,343 26,540 26,738 26,935 27,132 28,120 29,496 30,795
31 25,139 25,330 25,521 25,712 25,903 26,860 28,240 29,530
32 23,906 24,093 24,281 24,469 24,657 25,597 26,957 28,230
33 22,733 22,917 23,101 23,286 23,470 24,394 25,732 26,987
34 21,617 21,798 21,979 22,160 22,341 23,248 24,563 25,799
35 20,556 20,734 20,911 21,088 21,266 22,155 23,447 24,663
36 19,548 19,721 19,895 20,069 20,242 21,114 22,382 23,578
37 18,589 18,758 18,928 19,098 19,268 20,122 21,365 22,540
38 17,677 17,843 18,009 18,175 18,341 19,176 20,395 21,547
39 16,809 16,972 17,134 17,296 17,458 18,274 19,468 20,599
40 15,984 16,143 16,301 16,460 16,618 17,416 18,584 19,692
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Tabela C.5. Meio perfil do campo quadrado de lado 40 cm usado no SCI - parte1.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
0 100 4,6 103,5 9,2 104,6
0,1 100 4,7 103,6 9,3 104,6
0,2 100 4,8 103,6 9,4 104,7
0,3 100 4,9 103,7 9,5 104,7
0,4 100 5 103,8 9,6 104,7
0,5 100 5,1 103,8 9,7 104,7
0,6 100 5,2 103,9 9,8 104,8
0,7 100 5,3 103,9 9,9 104,8
0,8 100 5,4 103,9 10 104,8
0,9 100 5,5 103,9 10,1 104,9
1 100 5,6 104 10,2 104,9
1,1 100,1 5,7 103,9 10,3 105
1,2 100,1 5,8 103,9 10,4 105
1,3 100,1 5,9 103,9 10,5 105
1,4 100,2 6 103,9 10,6 105
1,5 100,2 6,1 103,9 10,7 105
1,6 100,3 6,2 104 10,8 105
1,7 100,3 6,3 104 10,9 105
1,8 100,4 6,4 104 11 105
1,9 100,5 6,5 104 11,1 105
2 100,6 6,6 104 11,2 105,1
2,1 100,7 6,7 104 11,3 105,1
2,2 100,8 6,8 104 11,4 105,1
2,3 101 6,9 104 11,5 105,2
2,4 101,1 7 104,1 11,6 105,2
2,5 101,3 7,1 104,1 11,7 105,2
2,6 101,4 7,2 104,1 11,8 105,3
2,7 101,5 7,3 104,1 11,9 105,3
2,8 101,7 7,4 104,1 12 105,3
2,9 101,8 7,5 104,1 12,1 105,3
3 101,9 7,6 104,1 12,2 105,3
3,1 102,1 7,7 104,2 12,3 105,3
3,2 102,2 7,8 104,2 12,4 105,4
3,3 102,3 7,9 104,2 12,5 105,4
3,4 102,4 8 104,2 12,6 105,4
3,5 102,6 8,1 104,2 12,7 105,4
3,6 102,7 8,2 104,3 12,8 105,5
3,7 102,8 8,3 104,3 12,9 105,5
3,8 102,9 8,4 104,4 13 105,5
3,9 103 8,5 104,4 13,1 105,6
4 103,1 8,6 104,4 13,2 105,6
4,1 103,2 8,7 104,4 13,3 105,6
4,2 103,3 8,8 104,4 13,4 105,6
4,3 103,4 8,9 104,5 13,5 105,7
4,4 103,5 9 104,5 13,6 105,7
4,5 103,5 9,1 104,6 13,7 105,7
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Tabela C.6. Meio perfil do campo quadrado de lado 40 cm usado no SCI - parte2.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
13,8 105,8 18,4 102,3 23 9,2
13,9 105,8 18,5 102,1 23,1 9
14 105,8 18,6 101,9 23,2 8,8
14,1 105,8 18,7 101,6 23,3 8,6
14,2 105,8 18,8 101,3 23,4 8,4
14,3 105,8 18,9 100,9 23,5 8,3
14,4 105,8 19 100,5 23,6 8,1
14,5 105,8 19,1 100,1 23,7 7,9
14,6 105,8 19,2 99,6 23,8 7,8
14,7 105,8 19,3 99,1 23,9 7,6
14,8 105,7 19,4 98,5 24 7,4
14,9 105,7 19,5 97,8 24,1 7,3
15 105,7 19,6 97,1 24,2 7,1
15,1 105,7 19,7 96,2 24,3 7
15,2 105,6 19,8 95,3 24,4 6,8
15,3 105,6 19,9 94,2 24,5 6,7
15,4 105,5 20 92,9 24,6 6,6
15,5 105,5 20,1 91,2 24,7 6,5
15,6 105,4 20,2 89,1 24,8 6,4
15,7 105,3 20,3 86,3 24,9 6,2
15,8 105,3 20,4 82,5 25 6,1
15,9 105,2 20,5 77,8 25,1 6
16 105,1 20,6 71,9 25,2 5,9
16,1 105,1 20,7 65 25,3 5,8
16,2 105 20,8 57,5 25,4 5,6
16,3 104,9 20,9 49,6 25,5 5,5
16,4 104,9 21 42 25,6 5,4
16,5 104,8 21,1 34,9 25,7 5,3
16,6 104,7 21,2 28,9 25,8 5,2
16,7 104,7 21,3 24 25,9 5,1
16,8 104,6 21,4 20,2 26 5,1
16,9 104,5 21,5 17,5 26,1 4,9
17 104,4 21,6 15,6 26,2 4,9
17,1 104,3 21,7 14,3 26,3 4,8
17,2 104,2 21,8 13,4 26,4 4,7
17,3 104,1 21,9 12,7 26,5 4,6
17,4 104 22 12,1 26,6 4,5
17,5 103,9 22,1 11,7 26,7 4,4
17,6 103,8 22,2 11,3 26,8 4,3
17,7 103,6 22,3 11 26,9 4,3
17,8 103,5 22,4 10,7 27 4,2
17,9 103,3 22,5 10,4 27,1 4,1
18 103,1 22,6 10,2 27,2 4,1
18,1 102,9 22,7 9,9 27,3 4
18,2 102,7 22,8 9,7 27,4 3,9
18,3 102,6 22,9 9,4 27,5 3,9
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Tabela C.7. Meio perfil do campo quadrado de lado 35 cm usado no SCI - parte1.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
0 100 4,6 103,4 9,2 104
0,1 100 4,7 103,5 9,3 104
0,2 100 4,8 103,6 9,4 104,1
0,3 100 4,9 103,6 9,5 104,1
0,4 100 5 103,7 9,6 104,1
0,5 100 5,1 103,7 9,7 104,1
0,6 100 5,2 103,7 9,8 104,1
0,7 100 5,3 103,8 9,9 104,1
0,8 100,1 5,4 103,8 10 104,1
0,9 100,1 5,5 103,8 10,1 104,1
1 100,1 5,6 103,8 10,2 104,1
1,1 100,1 5,7 103,9 10,3 104,1
1,2 100,1 5,8 103,9 10,4 104,1
1,3 100,2 5,9 103,9 10,5 104,1
1,4 100,2 6 103,9 10,6 104,2
1,5 100,3 6,1 103,9 10,7 104,2
1,6 100,3 6,2 103,9 10,8 104,2
1,7 100,4 6,3 103,9 10,9 104,2
1,8 100,5 6,4 104 11 104,2
1,9 100,5 6,5 104 11,1 104,2
2 100,6 6,6 104 11,2 104,2
2,1 100,7 6,7 104 11,3 104,2
2,2 100,8 6,8 104 11,4 104,2
2,3 100,8 6,9 104 11,5 104,2
2,4 100,9 7 104 11,6 104,2
2,5 101 7,1 104 11,7 104,2
2,6 101,2 7,2 104 11,8 104,2
2,7 101,3 7,3 104 11,9 104,2
2,8 101,5 7,4 104 12 104,2
2,9 101,6 7,5 104 12,1 104,2
3 101,7 7,6 104 12,2 104,2
3,1 101,8 7,7 104 12,3 104,2
3,2 101,9 7,8 104 12,4 104,2
3,3 102 7,9 104 12,5 104,2
3,4 102,2 8 104 12,6 104,2
3,5 102,3 8,1 104 12,7 104,1
3,6 102,5 8,2 104 12,8 104,1
3,7 102,5 8,3 104 12,9 104,1
3,8 102,6 8,4 104 13 104,1
3,9 102,7 8,5 104 13,1 104,1
4 102,9 8,6 104 13,2 104,1
4,1 103 8,7 104 13,3 104,1
4,2 103,1 8,8 104 13,4 104,1
4,3 103,2 8,9 104 13,5 104,1
4,4 103,2 9 104 13,6 104
4,5 103,3 9,1 104 13,7 104
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Tabela C.8. Meio perfil do campo quadrado de lado 35 cm usado no SCI - parte2.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
13,8 104 18,4 40,4 23 5,5
13,9 103,9 18,5 33,4 23,1 5,4
14 103,9 18,6 27,4 23,2 5,3
14,1 103,8 18,7 22,7 23,3 5,3
14,2 103,8 18,8 19,1 23,4 5,1
14,3 103,8 18,9 16,6 23,5 5
14,4 103,8 19 14,7 23,6 4,9
14,5 103,7 19,1 14,7 23,7 4,8
14,6 103,7 19,2 13,5 23,8 4,7
14,7 103,6 19,3 12,6 23,9 4,6
14,8 103,6 19,4 11,9 24 4,6
14,9 103,6 19,5 11,4 24,1 4,6
15 103,5 19,6 11 24,2 4,5
15,1 103,5 19,7 10,6 24,3 4,5
15,2 103,4 19,8 10,6 24,4 4,5
15,3 103,3 19,9 10,3 24,5 4,4
15,4 103,2 20 10 24,6 4,3
15,5 103,1 20,1 9,7 24,7 4,2
15,6 103,1 20,2 9,5 24,8 4,1
15,7 103 20,3 9,2 24,9 4
15,8 102,9 20,4 9 25 3,9
15,9 102,8 20,5 9 25,1 3,8
16 102,6 20,6 8,8 25,2 3,7
16,1 102,4 20,7 8,6 25,3 3,6
16,2 102,3 20,8 8,4 25,4 3,5
16,3 102,3 20,9 8,2 25,5 3,4
16,4 102 21 8 25,6 3,3
16,5 101,8 21,1 7,8 25,7 3,2
16,6 101,5 21,2 7,8 25,8 3,1
16,7 101,1 21,3 7,6 25,9 3
16,8 100,6 21,4 7,4 26 2,9
16,9 100 21,5 7,3 26,1 2,8
17 100 21,6 7,1 26,2 2,7
17,1 99,2 21,7 6,9 26,3 2,6
17,2 98 21,8 6,8 26,4 2,5
17,3 96,3 21,9 6,8 26,5 2,4
17,4 93,8 22 6,7 26,6 2,3
17,5 90,4 22,1 6,5 26,7 2,2
17,6 85,8 22,2 6,4 26,8 2,1
17,7 85,8 22,3 6,2 26,9 2
17,8 80 22,4 6,1 27 1,9
17,9 73 22,5 6 27,1 1,8
18 65,2 22,6 6 27,2 1,7
18,1 56,8 22,7 5,8 27,3 1,6
18,2 48,4 22,8 5,7 27,4 1,5
18,3 40,4 22,9 5,6 27,5 1,4
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Tabela C.9. Meio perfil do campo quadrado de lado 30 cm usado no SCI - parte1.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
0 100 4,6 103,8 9,2 104,2
0,1 100 4,7 103,8 9,3 104,2
0,2 100 4,8 103,8 9,4 104,2
0,3 100 4,9 103,8 9,5 104,2
0,4 100 5 103,9 9,6 104,2
0,5 100 5,1 103,9 9,7 104,2
0,6 100 5,2 103,9 9,8 104,2
0,7 100,1 5,3 103,9 9,9 104,2
0,8 100,1 5,4 103,9 10 104,2
0,9 100,1 5,5 103,9 10,1 104,2
1 100,1 5,6 104 10,2 104,2
1,1 100,2 5,7 104 10,3 104,2
1,2 100,2 5,8 104 10,4 104,2
1,3 100,3 5,9 104 10,5 104,2
1,4 100,3 6 104 10,6 104,2
1,5 100,4 6,1 104 10,7 104,2
1,6 100,5 6,2 104 10,8 104,2
1,7 100,5 6,3 104 10,9 104,2
1,8 100,6 6,4 104 11 104,1
1,9 100,7 6,5 104 11,1 104,1
2 100,8 6,6 104 11,2 104,1
2,1 100,9 6,7 104 11,3 104,1
2,2 101 6,8 104 11,4 104,1
2,3 101,2 6,9 104 11,5 104,1
2,4 101,3 7 104 11,6 104,1
2,5 101,5 7,1 104 11,7 104
2,6 101,6 7,2 104 11,8 104
2,7 101,8 7,3 104 11,9 104
2,8 101,9 7,4 104 12 103,9
2,9 102 7,5 104 12,1 103,9
3 102,2 7,6 104 12,2 103,8
3,1 102,3 7,7 104 12,3 103,8
3,2 102,5 7,8 104 12,4 103,8
3,3 102,6 7,9 104 12,5 103,7
3,4 102,7 8 104 12,6 103,7
3,5 102,9 8,1 104,1 12,7 103,6
3,6 103 8,2 104,1 12,8 103,6
3,7 103,1 8,3 104,1 12,9 103,5
3,8 103,2 8,4 104,1 13 103,5
3,9 103,3 8,5 104,1 13,1 103,4
4 103,4 8,6 104,1 13,2 103,3
4,1 103,5 8,7 104,1 13,3 103,2
4,2 103,6 8,8 104,1 13,4 103,1
4,3 103,6 8,9 104,1 13,5 103
4,4 103,7 9 104,1 13,6 102,9
4,5 103,7 9,1 104,1 13,7 102,8
72
Tabela C.10. Meio perfil do campo quadrado de lado 30 cm usado no SCI - parte2.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
13,8 102,6 18,4 7,4 23 2,5
13,9 102,4 18,5 7,3 23,1 2,4
14 102,3 18,6 7,1 23,2 2,3
14,1 102 18,7 6,9 23,3 2,2
14,2 101,8 18,8 6,8 23,4 2,1
14,3 101,5 18,9 6,7 23,5 2
14,4 101,1 19 6,5 23,6 1,9
14,5 100,6 19,1 6,4 23,7 1,8
14,6 100 19,2 6,2 23,8 1,7
14,7 99,2 19,3 6,1 23,9 1,6
14,8 98 19,4 6 24 1,5
14,9 96,3 19,5 5,8 24,1 1,4
15 93,8 19,6 5,7 24,2 1,3
15,1 90,4 19,7 5,6 24,3 1,2
15,2 85,8 19,8 5,5 24,4 1,1
15,3 80 19,9 5,4 24,5 1
15,4 73 20 5,3 24,6 0,9
15,5 65,2 20,1 5,1 24,7 0,8
15,6 56,8 20,2 5 24,8 0,7
15,7 48,4 20,3 4,9 24,9 0,6
15,8 40,4 20,4 4,8 25 0,5
15,9 33,4 20,5 4,7 25,1 0,4
16 27,4 20,6 4,6 25,2 0,3
16,1 22,7 20,7 4,6 25,3 0,2
16,2 19,1 20,8 4,5 25,4 0,1
16,3 16,6 20,9 4,5 25,5 0
16,4 14,7 21 4,5
16,5 13,5 21,1 4,4
16,6 12,6 21,2 4,3
16,7 11,9 21,3 4,2
16,8 11,4 21,4 4,1
16,9 11 21,5 4
17 10,6 21,6 3,9
17,1 10,3 21,7 3,8
17,2 10 21,8 3,7
17,3 9,7 21,9 3,6
17,4 9,5 22 3,5
17,5 9,2 22,1 3,4
17,6 9 22,2 3,3
17,7 8,8 22,3 3,2
17,8 8,6 22,4 3,1
17,9 8,4 22,5 3
18 8,2 22,6 2,9
18,1 8 22,7 2,8
18,2 7,8 22,8 2,7
18,3 7,6 22,9 2,6
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Tabela C.11. Meio perfil do campo quadrado de lado 25 cm usado no SCI - parte1.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
0 100 4,6 103,6 9,2 103,3
0,1 100 4,7 103,6 9,3 103,2
0,2 100 4,8 103,7 9,4 103,2
0,3 100 4,9 103,7 9,5 103,2
0,4 100 5 103,7 9,6 103,2
0,5 100 5,1 103,7 9,7 103,2
0,6 100 5,2 103,8 9,8 103,1
0,7 100 5,3 103,8 9,9 103,1
0,8 100 5,4 103,8 10 103
0,9 100 5,5 103,8 10,1 103
1 100 5,6 103,8 10,2 102,9
1,1 100 5,7 103,8 10,3 102,8
1,2 100,1 5,8 103,8 10,4 102,7
1,3 100,1 5,9 103,8 10,5 102,7
1,4 100,1 6 103,8 10,6 102,6
1,5 100,2 6,1 103,8 10,7 102,5
1,6 100,3 6,2 103,8 10,8 102,3
1,7 100,4 6,3 103,7 10,9 102,2
1,8 100,5 6,4 103,7 11 102,1
1,9 100,6 6,5 103,7 11,1 102
2 100,7 6,6 103,7 11,2 101,8
2,1 100,8 6,7 103,7 11,3 101,6
2,2 100,9 6,8 103,7 11,4 101,4
2,3 101 6,9 103,7 11,5 101,2
2,4 101,1 7 103,7 11,6 100,9
2,5 101,3 7,1 103,7 11,7 100,7
2,6 101,4 7,2 103,7 11,8 100,3
2,7 101,6 7,3 103,6 11,9 100
2,8 101,7 7,4 103,6 12 99,5
2,9 101,9 7,5 103,6 12,1 98,9
3 102 7,6 103,6 12,2 98,1
3,1 102,2 7,7 103,5 12,3 96,9
3,2 102,3 7,8 103,5 12,4 95,2
3,3 102,5 7,9 103,5 12,5 92,6
3,4 102,6 8 103,5 12,6 89
3,5 102,8 8,1 103,5 12,7 84,2
3,6 102,9 8,2 103,5 12,8 78
3,7 103 8,3 103,5 12,9 70,6
3,8 103,1 8,4 103,5 13 62,3
3,9 103,2 8,5 103,4 13,1 53,5
4 103,3 8,6 103,4 13,2 44,9
4,1 103,4 8,7 103,4 13,3 37
4,2 103,4 8,8 103,4 13,4 30,1
4,3 103,5 8,9 103,4 13,5 24,5
4,4 103,5 9 103,3 13,6 20,2
4,5 103,6 9,1 103,3 13,7 17
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Tabela C.12. Meio perfil do campo quadrado de lado 25 cm usado no SCI - parte2.
















































Tabela C.13. Meio perfil do campo quadrado de lado 20 cm usado no SCI.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
0 100 4,6 103,5 9,2 99,5
0,1 100 4,7 103,5 9,3 99,1
0,2 100 4,8 103,5 9,4 98,5
0,3 100 4,9 103,5 9,5 97,7
0,4 100 5 103,5 9,6 96,5
0,5 100 5,1 103,5 9,7 94,8
0,6 100 5,2 103,5 9,8 92,4
0,7 100,1 5,3 103,5 9,9 88,9
0,8 100,1 5,4 103,5 10 84,3
0,9 100,1 5,5 103,5 10,1 78,4
1 100,1 5,6 103,4 10,2 71,3
1,1 100,1 5,7 103,4 10,3 63,3
1,2 100,2 5,8 103,3 10,4 54,7
1,3 100,2 5,9 103,3 10,5 46,2
1,4 100,2 6 103,2 10,6 38,2
1,5 100,3 6,1 103,2 10,7 31,1
1,6 100,4 6,2 103,1 10,8 25,2
1,7 100,5 6,3 103,1 10,9 20,6
1,8 100,6 6,4 103,1 11 17,1
1,9 100,7 6,5 103 11,1 14,6
2 100,8 6,6 103 11,2 12,8
2,1 100,9 6,7 102,9 11,3 11,6
2,2 101 6,8 102,9 11,4 10,8
2,3 101,2 6,9 102,8 11,5 10,1
2,4 101,3 7 102,8 11,6 9,6
2,5 101,4 7,1 102,7 11,7 9,2
2,6 101,6 7,2 102,6 11,8 8,8
2,7 101,8 7,3 102,5 11,9 8,5
2,8 101,9 7,4 102,5 12 8,2
2,9 102 7,5 102,4 12,1 8
3 102,2 7,6 102,3 12,2 7,7
3,1 102,3 7,7 102,2 12,3 7,5
3,2 102,4 7,8 102,1 12,4 7,3
3,3 102,5 7,9 102 12,5 7,1
3,4 102,6 8 101,9 12,6 6,9
3,5 102,7 8,1 101,8 12,7 6,7
3,6 102,8 8,2 101,6 12,8 6,5
3,7 102,9 8,3 101,5 12,9 6,3
3,8 103 8,4 101,4 13 6,2
3,9 103,1 8,5 101,2 13,1 6
4 103,2 8,6 101,1 13,2 5,8
4,1 103,3 8,7 100,9 13,3 5,7
4,2 103,4 8,8 100,7 13,4 5,5
4,3 103,4 8,9 100,5 13,5 5,4
4,4 103,4 9 100,2 13,6 5,3
4,5 103,5 9,1 99,9 13,7 5,1
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Tabela C.14. Meio perfil do campo quadrado de lado 15 cm usado no SCI.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
0 100 4,6 102,6 9,2 7,7
0,1 100 4,7 102,5 9,3 7,4
0,2 100 4,8 102,5 9,4 7,1
0,3 100 4,9 102,4 9,5 6,8
0,4 100 5 102,3 9,6 6,6
0,5 100 5,1 102,3 9,7 6,4
0,6 100 5,2 102,2 9,8 6,2
0,7 100 5,3 102,1 9,9 6
0,8 100 5,4 102 10 5,8
0,9 100 5,5 101,9 10,1 5,6
1 100 5,6 101,7 10,2 5,4
1,1 100 5,7 101,6 10,3 5,3
1,2 100,1 5,8 101,4 10,4 5,1
1,3 100,1 5,9 101,3 10,5 5
1,4 100,2 6 101,1 10,6 4,8
1,5 100,3 6,1 100,9 10,7 4,7
1,6 100,3 6,2 100,7 10,8 4,5
1,7 100,4 6,3 100,4 10,9 4,4
1,8 100,5 6,4 100,1 11 4,3
1,9 100,5 6,5 99,8 11,1 4,2
2 100,6 6,6 99,4 11,2 4,1
2,1 100,7 6,7 98,9 11,3 4
2,2 100,9 6,8 98,3 11,4 3,9
2,3 101 6,9 97,5 11,5 3,8
2,4 101,1 7 96,3 11,6 3,7
2,5 101,2 7,1 94,7 11,7 3,6
2,6 101,3 7,2 92,3 11,8 3,5
2,7 101,4 7,3 88,9 11,9 3,4
2,8 101,5 7,4 84,3 12 3,3
2,9 101,6 7,5 78,4 12,1 3,2
3 101,8 7,6 71,3 12,2 3,1
3,1 101,9 7,7 63,3 12,3 3,1
3,2 102 7,8 54,6 12,4 3
3,3 102,1 7,9 45,9 12,5 2,9
3,4 102,2 8 37,7 12,6 2,9
3,5 102,4 8,1 30,5 12,7 2,8
3,6 102,4 8,2 24,4 12,8 2,8
3,7 102,5 8,3 19,6 12,9 2,8
3,8 102,6 8,4 16 13 2,8
3,9 102,6 8,5 13,5 13,1 2,8
4 102,6 8,6 11,7 13,2 2,7
4,1 102,6 8,7 10,5 13,3 2,6
4,2 102,7 8,8 9,6 13,4 2,5
4,3 102,7 8,9 8,9 13,5 2,4
4,4 102,6 9 8,4 13,6 2,3
4,5 102,6 9,1 8 13,7 2,2
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Tabela C.15. Meio perfil do campo quadrado de lado 10 cm usado no SCI.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
0 100 4,6 95,8 9,2 2,5
0,1 100 4,7 93,5 9,3 2,4
0,2 100 4,8 90,2 9,4 2,3
0,3 100 4,9 85,4 9,5 2,3
0,4 100 5 79 9,6 2,2
0,5 100 5,1 71,2 9,7 2,2
0,6 100 5,2 62,3 9,8 2,1
0,7 99,9 5,3 52,7 9,9 2,1
0,8 99,9 5,4 43,2 10 2
0,9 99,9 5,5 34,5 10,1 2
1 99,9 5,6 26,9 10,2 1,9
1,1 100 5,7 20,8 10,3 1,8
1,2 100 5,8 16,2 10,4 1,7
1,3 100 5,9 13 10,5 1,6
1,4 100 6 10,8 10,6 1,5
1,5 100,1 6,1 9,3 10,7 1,4
1,6 100,1 6,2 8,3 10,8 1,3
1,7 100,2 6,3 7,6 10,9 1,2
1,8 100,2 6,4 7 11 1,1
1,9 100,3 6,5 6,6 11,1 1
2 100,3 6,6 6,2 11,2 0,9
2,1 100,4 6,7 5,9 11,3 0,8
2,2 100,4 6,8 5,7 11,4 0,7
2,3 100,5 6,9 5,4 11,5 0,6
2,4 100,6 7 5,2 11,6 0,5
2,5 100,7 7,1 5 11,7 0,4
2,6 100,7 7,2 4,8 11,8 0,3
2,7 100,8 7,3 4,6 11,9 0,2
2,8 100,8 7,4 4,4 12 0,1
2,9 100,9 7,5 4,3 12,1 0
3 100,9 7,6 4,1
3,1 100,9 7,7 4
3,2 100,9 7,8 3,8
3,3 100,9 7,9 3,7
3,4 100,9 8 3,6
3,5 100,9 8,1 3,4
3,6 100,8 8,2 3,3
3,7 100,7 8,3 3,2
3,8 100,6 8,4 3,1
3,9 100,4 8,5 3
4 100,2 8,6 2,9
4,1 99,9 8,7 2,8
4,2 99,6 8,8 2,8
4,3 99 8,9 2,7
4,4 98,4 9 2,6
4,5 97,3 9,1 2,5
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Tabela C.16. Meio perfil do campo quadrado de lado 5 cm usado no SCI.
Posic¸a˜o (cm) Dose (%) Posic¸a˜o (cm) Dose (%)
0 100 4,6 2,7
0,1 100 4,7 2,6
0,2 100 4,8 2,5
0,3 100 4,9 2,4
0,4 99,9 5 2,3
0,5 99,9 5,1 2,2
0,6 99,8 5,2 2,1
0,7 99,7 5,3 2
0,8 99,7 5,4 1,9
0,9 99,6 5,5 1,8
1 99,5 5,6 1,8
1,1 99,4 5,7 1,7
1,2 99,2 5,8 1,6
1,3 99,1 5,9 1,6
1,4 98,9 6 1,5
1,5 98,6 6,1 1,5
1,6 98,3 6,2 1,4
1,7 97,8 6,3 1,4
1,8 97 6,4 1,3
1,9 95,7 6,5 1,3
2 93,7 6,6 1,3
2,1 90,8 6,7 1,2
2,2 86,5 6,8 1,2
2,3 80,7 6,9 1,1
2,4 73,4 7 1,1
2,5 64,7 7,1 1,1
2,6 55,2 7,2 1,1
2,7 45,5 7,3 1
2,8 36,1 7,4 1
2,9 27,8 7,5 1
3 20,9 7,6 0,9
3,1 15,6 7,7 0,9
3,2 11,7 7,8 0,9
3,3 9,1 7,9 0,9
3,4 7,3 8 0,9
3,5 6,1 8,1 0,9
3,6 5,3 8,2 0,8
3,7 4,7 8,3 0,7
3,8 4,3 8,4 0,6
3,9 4 8,5 0,5
4 3,7 8,6 0,4
4,1 3,5 8,7 0,3
4,2 3,3 8,8 0,2
4,3 3,1 8,9 0,1
4,4 3 9 0
4,5 2,8
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Tabela C.17. Meio perfil do campo quadrado de lado 3 cm usado no SCI.
















































Tabela C.18. Meio perfil do campo quadrado de lado 2 cm usado no SCI.



















































Figura C.1. Perfis de campo gerados no comissionamento: (a) campo 40 x 40
cm2; (b) campo 35 x 35 cm2; (c) campo 30 x 30 cm2; (d) campo 25 x 25 cm2; (e)




Figura C.2. Perfis de campo gerados no comissionamento: (a) campo 10 x 10
cm2; (b) campo 5 x 5 cm2; (c) campo 3 x 3 cm2; (d) campo 2 x 2 cm2.
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